Otimização de novas metodologias para extração de compostos voláteis de matrizes alimentícias e contaminantes ambientais por microextração em fase sólida e cromatografia a gás by Bianchin, Joyce Nunes
i 









Otimização de novas metodologias para extração de compostos 
voláteis de matrizes alimentícias e contaminantes ambientais  





Tese submetida ao Programa de Pós 
Graduação em Química da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina para a obtenção do Grau de 
doutor em Química. 








































Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor 
através do Programa de Geração Automática da Biblioteca Universitária 
da UFSC. 
 
A ficha de identificação é elaborada pelo próprio autor 
                         Maiores informações em: 










Joyce Nunes Bianchin 
 
 
Otimização de novas metodologias para extração de compostos 
voláteis de matrizes alimentícias e contaminantes ambientais  
por microextração em fase sólida e cromatografia a gás 
 
 
Esta Tese foi julgada adequada para obtenção do Título de 
Doutor, e aprovada em sua forma final pelo Programa de Pós Graduação 
em Química.  
 
Florianópolis, 13 de Abril de 2015. 
 
________________________ 
Prof. Dr. Prof. Hugo O. Gallardo 





________________________                  ________________________ 
Prof. Eduardo Carasek, Dr.                Prof.ª Dilma Budziak, Dr.ª 
            Orientador                                         Universidade Federal de       
  Universidade Federal de                                     Santa Catarina                    
           Santa Catarina 
 
 
________________________                  ________________________ 
Prof. Álvaro J. Santos Neto, Dr.          Prof.ª Maria Eliana Queiroz, Dr.ª  
   Universidade de São Paulo                  Universidade Federal de Viçosa 
 
 
________________________                    ________________________ 
Prof.ª Tatiane A. Maranhão, Dr.ª                  Prof. Gustavo A. Micke, Dr. 
     Universidade Federal de                              Universidade Federal de              


















































































Este trabalho é dedicado à minha mãe Neusa 
















































Agradeço a Deus pela minha vida, pela fé e pela perseverança. 
A minha mãe, Neusa, pelo carinho e apoio incondicional. 
As minhas irmãs Andreia e Natalia paciência e palavras de conforto.  
Ao Ismael por estar ao meu lado prestando apoio incondicional. 
As minhas amigas Simone, Priscila e Suellen pelo suporte emocional, 
carinho e paciência, dispensados durante todos esses anos. 
Ao meu orientador, professor Eduardo Carasek, por suas ideias, amizade 
e apoio durante todos esses anos de convivência. 
Ao meu grande amigo Edmar, pela coorientação, apoio e amizade. 
Aos colegas do laboratório pelo parceria. 
Aos professores e servidores do Departamento de Química da UFSC. 
À Universidade Federal de Santa Catarina. 
Ao CNPq pelo fomento deste trabalho. 
E a todas aquelas pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que 


































































































“Dê-me uma alavanca e um ponto  
                                                                  de apoio e moverei o mundo.” 








Este estudo apresenta duas novas estratégias de otimização 
aplicadas à técnica de mircroextração em fase sólida. A primeira parte 
do trabalho consistiu em uma nova estratégia baseada no uso de duas 
temperaturas e dois modos de extração no mesmo procedimento de 
extração. Duas classes de compostos, HPAs (hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos) e BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 
xileno), foram escolhidas para esse estudo, o qual tinha como objetivo 
maximizar a quantidade extraída de todos os compostos, com 
volatilidades bastante distintas, simultaneamente. A metodologia 
proposta foi utilizada para analisar outra classe de compostos, os ftalatos 
(dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-2-etilhexiftalato, bis-2-
etilhexiadipate e dibutilftalato), a fim de verificar se a metodologia 
proposta funcionaria para outros analitos. Comparações foram realizadas 
entre a nova proposta e o procedimento convencional, o qual utiliza 
apenas um modo e uma temperatura de extração, sendo obtidos 
resultados bastante satisfatórios para ambas as classes de compostos 
investigadas. A segunda parte do trabalho consistiu em uma nova 
estratégia de otimização baseada no uso de três temperaturas diferentes 
de extração no mesmo procedimento para extração da fração volátil do 
mel de abelha por microextração em fase sólida no modo headspace, a 
fim de maximizar a quantidade extraída de compostos com 
volatilidades/polaridades distintas. O método proposto foi utilizado para 
análise dos compostos voláteis da pimenta vermelha a fim de 
demonstrar a eficácia da metodologia proposta. Em ambos os casos, 
uma comparação com a metodologia tradicional, usando apenas uma 
temperatura, foi realizada e mostrou-se ser uma ótima alternativa para 
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This study presents two new optimization approaches, applied 
to the technique of solid phase microextraction, for analysis of volatile 
compounds from food matrices and environmental contaminants by gas 
chromatography. The first part of this work consisted in a new strategy 
based on the use of two temperatures and two modes in the same 
extraction procedure. Two classes of compounds, PAHs (polycyclic 
aromatic hydrocarbons) and BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and 
xylene) were select for this study, which aimed to maximize the amount 
of all extracted compounds with different volatilities, simultaneously. 
The proposed methodology was used to analyze another class of 
compounds, phthalates (diethyl phthalate, benzylbutylphthalate, bis-2-
ethylhexylphthalate, bis-2-etilhexiadipate and dibutylphthalate) in order 
to verify whiter the proposed methodology could be used for other 
analytes. Comparisons between the proposed method and conventional 
method were carried obtaining excellent results for both classes of 
compounds. The second part of this study consisted of a new 
optimization strategy based on the use of three different temperatures of 
extraction in the same procedure for the extraction of the volatile 
fraction of the honey by solid phase microextraction in the headspace, in 
order to maximize the amount extracted from compounds which 
contains volatilities/polarities different. The proposed method was used 
for analysis of volatile compounds of red pepper to demonstrate the 
efficiency of the proposed methodology. In both cases, a comparison 
with the traditional method, using only a temperature, was made and 
was shown to be a great alternative to simultaneous extraction of 
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O desenvolvimento de métodos analíticos para a análise de 
compostos orgânicos voláteis (VOCs) de matrizes alimentícias e 
contaminantes ambientais vem sendo, cada vez mais, foco de diversos 
grupos de pesquisa ao redor do mundo, como pode ser observado 
através de artigos científicos encontrados na literatura. 
[1-17]
  
A determinação de VOCs nessas matrizes pode ser considerada 
um desafio analítico devido à dificuldade de liberação de alguns desses 
analitos para o meio extrator. A extração com solventes foi utilizada 
durante muito tempo como uma alternativa para contornar este 
problema.  
Contudo, a minimização da utilização de grandes quantidades de 
solventes orgânicos tem se tornado uma tendência atual em Química, 
principalmente quando se trata da destinação dos resíduos gerados. 
Além do que, a redução no consumo de solventes contribui 
significativamente para a redução dos custos de análise.  
Portanto, técnicas de preparo de amostras, livres de solventes, 
baseadas em extração por sorção têm ganhando a atenção de 
pesquisadores, podendo-se citar a extração em fase sólida (SPE), a 
extração sortiva em barra magnética (SBSE), microextração em fase 
sólida (SPME), dentre outras. Estas técnicas têm como vantagens: maior 
rapidez (levando a uma alta frequência analítica), pouca manipulação da 
amostra e menor consumo de solventes orgânicos. 
[18]
 
 Diversos pesquisadores vêm desenvolvendo métodos, baseados 





 estudaram um novo 
sorvente para microextração em fase sólida a fim de determinar 
clorofenóis em matrizes aquosas e de mel. Outro estudo foi feito por 
Wang e colaboradores
[20]
 que usaram a técnica de SPME para 
determinar contaminantes em peixes. Valenzuela e colaboradores
[23]
 
utilizaram desta técnica para determinar compostos orgânicos em 
amostras de urina humana. 
Neste contexto pode-se perceber que a SPME é uma das técnicas 
mais utilizadas para determinação de compostos orgânicos voláteis e 
semi-voláteis em nível de traço e tem sido aplicada por diversos 
pesquisadores, com sucesso, para amostras aquosas, biológicas, bem 
como para amostras de gêneros alimentícios. 
[26] 
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Uma das variáveis mais importantes em SPME é a temperatura de 
extração, pois ela influencia de maneira contrária à termodinâmica 
(negativamente) e cinética (positivamente) do processo, sendo escolhida 
uma temperatura a fim de compensar essas influencias. Porém, mesmo 
alcançando um compromisso de temperatura, quando a matriz é muito 
complexa ou quando se tem grupos de analitos com polaridades muito 
diferentes na amostra essa temperatura ótima acaba prejudicando a 
extração de um ou outro grupo de analitos.  
Por este motivo, esse estudo teve como objetivo propor novas 
estratégias de extração por SPME, as quais utilizam mais de uma 
temperatura de extração em um mesmo procedimento, a fim de 































2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
2.1 CONTAMINANTES AMBIENTAIS 
 
Os compostos conhecidos como HPAs (hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos), BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) 
e ftalatos estão entre os contaminantes orgânicos voláteis mais 
cancerígenos, mutagênicos e tóxicos encontrados em sistemas aquáticos. 
[27,28]
 
Devido aos sérios problemas que estes contaminantes podem 
causar quando presentes no meio ambiente (mesmo em baixas 
concentrações) há uma crescente necessidade de se desenvolver técnicas 
analíticas capazes de determinar as quantidades traços desses 
compostos, a fim de atender as legislações ambientais que determinam 
as quantidades máximas permitidas para alguns destes contaminantes 




O termo ftalato é usado para descrever uma classe de compostos 
químicos derivados do ácido ftálico, como se podem observar alguns 
exemplos na figura 1.  
 
Figura 1. Estrutura química dos compostos: dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-
2-etilhexiftalato, bis-2-etilhexiadipate e dibutilftalato. 
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Os ftalatos são produtos químicos líquidos, incolores e inodoros, 
geralmente usados como plastificantes (desde a década de 40) em 
diversos tipos de plásticos, especialmente em PVC (Polyvinyl chloride- 
cloreto de vinila). Sua produção aumenta proporcionalmente ao 
crescimento industrial uma vez que o uso de plásticos é uma realidade 
do mundo moderno e é sabido que o destino final destas substâncias e 
produtos finais, infelizmente, é sempre o meio ambiente. 
[29,30]
  
  As aplicações na indústria estão relacionadas com o 
comprimento da cadeia do éster. Os de cadeia longa (alta massa 
molecular) como, por exemplo, DEHP (Di-2-etil-hexilftalato), DINP 
(Di-isononilftalato), DIDP (ftalato de diisodecilo) e DPHP (Di- 
Propilheptilftalato) são usados como aditivos na fabricação de PVC. 
Podem ser encontrados em cabos, fios, pisos, roupas etc. Já os de 
cadeias curtas (baixa massa molecular) como DMP (Dimetilftalato), 
DEP (Dietilftalato), BBzP (Benzilbutilftalato), DBP (Di-butilftalato) e 
DIBP (Diisobutilftalato) são usados em produtos como tintas, adesivos, 
utensílios domésticos etc. Como estes compostos não estão ligados 
quimicamente ao PVC, podem migrar para a atmosfera, água ou 
alimentos quando estivem em contato. Outro composto bastante 
utilizado como plastificante é o DEHA (Di-2-etilhexiladipato), o qual 
representa, também, uma preocupação toxicológica. 
[29]
 
Os seres humanos são expostos aos ftalatos por ingestão, inalação 
e exposição cutânea durante a sua vida inteira, inclusive durante 
desenvolvimento intra-uterino
[31]
. Esses compostos podem agir como 
desreguladores endócrinos e tem mostrado um efeito negativo sobre a 
função reprodutora em animais. 
[31]
 Os principais órgãos atingidos pela 
toxicidade dos ftalatos são os rins e os testículos. Os efeitos testiculares 
produzidos por DEHP em ratos são caracterizados por mudanças 
histológicas e decréscimo do peso relativo do órgão; e também 
decréscimo de zinco nas gônadas e aumento de sua excreção via urina. 




Agencia de proteção ambiental dos EUA - EPA estabeleceu uma 
concentração máxima permitida em água de 6 g L
-1
 para DEHP. Os 
valores de DP, BBP e DEHP estão na faixa de 0,02 a 0,06 g L
-1
 para 
água potável, 0,1 a 100 g L
-1
 para água de superfície, 0,2 a 110 g L
-1
 
para água residual tratada e 0,1 a 12 g L
-1






Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos- HPAs 
 
Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são uma classe de 
compostos orgânicos formados por anéis benzênicos.  
Alguns HPAs, conforme mostrado na figura 2, são indicados pela 
EPA como sendo poluentes prioritários e têm sido cuidadosamente 
estudados devido à sua toxicidade, persistência e predominância no 
meio ambiente, podendo-se citar: acenaftaleno, fluoreno antraceno, 
fenantreno, pireno, benzo(a)antraceno, criseno, benzo(k)fluoranteno, 





Figura 2. Estrutura química dos compostos: acenaftaleno, fluoreno, 
fenantreno, criseno, antraceno, pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 
benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)pireno, indeno-1,2,3-pireno, benzo(k)fluoranteno 
e dibenzo(a,h)antraceno. 
 
As principais fontes de HPAs são provenientes da combustão 
incompleta de materiais orgânicos durante processos industriais, bem 
como durante o processamento de carvão para produção de energia, 
refinamento de petróleo, produção de alumínio, ferro e aço, aquecimento 
doméstico, incineração de rejeitos, tráfego de veículos motorizados e 
fumaça de cigarro. Em ambientes aquáticos, o petróleo também é uma 
conhecida fonte de HPAs, sendo estimado o derramamento anual de 
cinco milhões de toneladas de petróleo nos mares de todo o mundo. 
Além dos derramamentos de óleos, os HPAs provenientes de outras 
fontes também podem ser introduzidos em ambientes aquáticos através 
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Em contato com o homem, os HPAs são lipossolúveis na 
membrana celular e prontamente absorvidos pelo organismo via 
inalação, exposição oral e dermal, com posterior acúmulo no tecido 
adiposo, trazendo diversos danos à saúde. Estudos utilizando animais 
mostraram que eles podem causar efeitos nocivos à pele, fluido corporal, 
e na habilidade de combater doenças após longo ou curto tempo de 
exposição. Algumas pessoas desenvolveram câncer após respirar ou 
manusear misturas de HPAs por longos períodos de tempo, o que 
ocorreu também com animais de laboratório que desenvolveram 
diversos tipos de câncer (câncer de pulmão, de estomago e de pele) 
quando em contato com estes compostos. 
[36]
  
Até o presente momento não existe na legislação internacional 
limitação aceita universalmente para os teores de HPAs em água e 
alimentos. Na falta destes limites legais, alguns países passaram a adotar 
limites próprios. No Brasil, a Legislação determina para águas envasada 
teores de benzo(a)pireno inferiores a 0,7 g L-1. [37] 
 
Benzeno, tolueno, etilbenezno, orto-xileno, meta-xileno e para-
xileno - BTEX 
 
Os hidrocarbonetos aromáticos do grupo BTEX são compostos 
orgânicos voláteis que tem como característica possuir, pelo menos, um 
anel aromático, conforme mostrado na Figura 3.  
 
 
Figura 3. Estrutura química dos compostos: Benzeno, tolueno, etilbenezno, 
orto-xileno, meta-xileno e para-xileno. 
 
Os BTEX são compostos orgânicos voláteis, incolores e que 
possuem elevada pressão de vapor. Ocorrem naturalmente no petróleo e 
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são largamente utilizados na indústria como solventes e intermediários 
na fabricação de uma série de produtos químicos. A principal fonte 
artificial desses compostos para o meio ambiente são as emissões de 
motores a gasolina e a perda por volatilização durante os processos de 
abastecimento em postos de combustíveis. 
[38]
  
Os BTEX são substâncias capazes de entrar no meio ambiente 
(solo e água subterrânea) e causar sérios problemas às pessoas, uma vez 
que todos eles apresentam efeitos tóxicos agudos e de longo prazo. 
Esses compostos são extremamente prejudiciais para a saúde humana, 
mesmo em pequenas concentrações, podendo danificar 
permanentemente o sistema nervoso central. 
[39,40]
 Diversos são os 
efeitos causados pela exposição a estes compostos: desorientação, 
tremores, alterações de humor, irritações dos olhos e garganta, 
alucinações, convulsões e coma, sendo que a maioria desses compostos 
é considerada carcinogênica para os seres humanos. 
[38]
 
A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos classificou 
estes compostos como poluentes prioritários e as concentrações 
máximas permitidas para água e água residual diminuíram para um valor 
muito baixo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as 
concentrações máximas permitidas de benzeno, tolueno, etilbenzeno e 







2.2 COMPOSTOS VOLÁTEIS DE MATRIZES ALIMENTÍCIAS 
 
 
Diferente do gosto, atribuído aos componentes não voláteis 
(açúcares, sais, ácidos etc.) presentes nos alimentos, as substâncias de 
aroma são uma mistura complexa de dezenas ou até centenas de 
compostos voláteis presentes no alimento. Estes compostos estão 




A determinação do perfil aromático de uma matriz vegetal ou de 
alimento é de grande importância para a indústria cosmética e 
alimentícia, uma vez que é fundamental conhecer a composição volátil e 
semi-volátil da matriz, a fim de melhorar a qualidade de produtos já 




O mel e a pimenta vermelha são muito utilizados comercialmente 
e definir seus perfis aromáticos vem sendo motivo de estudo para 








 Mel é o produto alimentício produzido pelas abelhas a partir do 
néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das 
plantas ou secreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre 
partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, transformam, 
combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e deixam 
maturar nos favos da colmeia. É considerado uma mistura complexa de 
carboidratos, enzimas, ácidos aminados, ácidos, minerais, substâncias 
aromáticas, vitaminas, pigmentos, ceras e grãos de pólen. Sua 
composição, cor, aroma e sabor dependem, principalmente, das floradas, 
das regiões geográficas, do clima e da espécie de abelha. 
[53]
  
O mel de origem floral pode proceder do néctar das flores de uma 
única espécie vegetal (méis monoflorais) ou de várias (méis poliflorais). 
Métodos que permitam a identificação da origem botânica de méis 
monoflorais têm sido estudados, com ênfase na procura de “marcadores 
químicos”, ou seja, substâncias presentes no mel capazes de definir a sua 
florada de origem. 
[54] 
No caso do mel, o aroma e o sabor característico são conferidos 
pela presença dos compostos voláteis com menor ponto de ebulição. 
Porém, o “envelhecimento” do mel leva a uma perda de seu aroma 
característico, devido ao aparecimento de compostos como álcoois 
superiores, quando ocorre contaminação microbiológica, e de compostos 
furânicos, relacionados à degradação de açúcares presentes no mel.   
A tabela 1 mostra alguns dos principais compostos voláteis 
presentes no mel. 
[49]
 
Portanto, a análise dos compostos voláteis presentes em méis é de 
suma importância para seu uso industrial, levando os pesquisadores a 



























Oxido cis-Linalol  p-Menta-1,4(8)-dieno 
2,6-Dimetil-1,3,5,7-octatetraeno Acido heptanoico 
1-Octen-3-ol m-Anisaldeido 
Furfural Ácido Octanoico 




Benzaldeido Metil antranilato 




Pimentas são frutos de plantas pertencentes à família 
Solanaceae de gênero Capsicum.
 
 






















Tiglato de metila Humuleno 




δ -3-careno  
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Este gênero possui mais de 200 espécies cultivadas em vários 
locais do mundo, sendo um alimento rico em compostos voláteis, como 
pode ser observado na tabela 2. 
[50] 
O interesse em cultivar pimenta é devido sua utilização como 
temperos em preparações culinárias, principalmente por causa das suas 
características de aroma, pungência e cor. 
[50] 
 
Industrialmente elas são utilizadas como corantes e aromatizantes 
em molhos, sopas, carnes processadas, bebidas alcoólicas, podendo ser 
consumidas frescas, secas, em conserva ou na forma de molhos de 
pimenta. Também tem utilidades terapêuticas podendo ser aproveitadas 
na medicina devido as suas propriedades anti-microbianas, anti-
convulsivas e sedativas.
[55] 
Dentre as características sensoriais das pimentas, a pungência tem 
grande destaque por ser um dos motivos para a aceitação ou rejeição de 
alimentos flavorizados com esta especiaria. Por este motivo, diversos 
grupos de pesquisas tem se interessado em desenvolver técnicas a fim de 




2.3 CROMATOGRAFIA A GÁS 
 
A cromatografia é um método físico-químico de separação e se 
fundamenta na diferente migração dos analitos de uma mistura, que 
ocorre devido a diferentes interações entre duas fases: uma fase móvel e 
uma fase estacionária.  
Nesta técnica, a amostra é introduzida no equipamento e arrastada 
através da fase estacionária (líquida ou sólida) pela fase móvel (líquida 
ou gasosa). Nesta etapa, os componentes presentes na amostra são 
distribuídos entre as duas fases, sendo cada um deles retido 




Quando a fase móvel utilizada for um gás a técnica é chamada de 
cromatografia gasosa (CG). Na CG a amostra é vaporizada e introduzida 
em um fluxo de um gás denominado de fase móvel. Este fluxo de gás 
com a amostra vaporizada passa por um tubo contendo a fase 




A Figura 4 representa um esquema com as principais partes de 








A separação efetiva dos componentes da amostra é efetuada na 
fase estacionária, ou seja, na coluna cromatográfica. De acordo com o 
tipo de fase estacionária utilizada na coluna cromatográfica, a 
cromatografia gasosa pode ser classificada em: gás-sólido ou gás-
líquido.  
Na cromatografia gás-sólido, a fase estacionária é um sólido com 
grande área superficial e a separação é baseada nos mecanismos de 
adsorção das substâncias neste sólido. Já na cromatografia gás-líquido, a 
fase estacionária é um líquido pouco volátil, podendo estar espalhado ou 
imobilizado em um suporte sólido ou nas paredes de colunas capilares e 
a separação é baseada em mecanismos de partição das substancia entre a 
fase gasosa e líquida. 
[57]
 
Na cromatografia gás-líquido as colunas de enchimento são feitas 
de vidro ou metal e possuem no seu interior um sólido poroso com 
grande área superficial que vai servir de suporte à fase estacionária 
(filme líquido). Já as colunas capilares, mais usadas atualmente, podem 
ser feitas de sílica fundida, aço inoxidável, vidro ou teflon, conforme 
pode ser visto na Figura 5. Ao contrário das colunas de enchimento elas 
não possuem suporte sólido, mas sim um filme líquido que está 
depositado sobre a superfície interna desta. As fases estacionárias tanto 
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para colunas empacotadas como para colunas capilares são as mesmas, 




Figura 5. Exemplos de colunas capilares: aço inoxidável e sílica fundida. 
 
As colunas capilares são muito mais eficientes do que as colunas 
de enchimento devido ao seu maior comprimento, ou seja, possuí mais 
pratos teóricos aumentando a sua eficiência, fato este que permite que 
sejam separações de misturas complexas como frações de petróleo, 
essências, amostras biológicas, etc.
[58]
  
Em cromatografia gás-líquido a fase móvel, é um gás inerte, 
geralmente nitrogênio, hidrogênio ou hélio, a qual percola desde o 
injetor até o detector. A fase móvel tem função apenas de arrastar a 
fração dos analitos que estão na fase gasosa, não interagindo 
quimicamente com estes. 
[57]
 
A interação de cada componente da mistura com a fase 
estacionária pode ser medida através da constante de partição dos 
analitos entre a fase estacionária e a fase móvel, conforme a Equação 1: 
 
       (1) 
 
Equação  1. Constante de partição K dos compostos entre a fase estacionária e a 
fase gasosa.  Onde: Cfe é a concentração do analito na fase estacionária e Cfm é a 
concentração dos analitos na fase móvel.  
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Portanto, analitos com diferentes constantes de partição K podem 
ser separados por cromatografia a gás.  
A amostra a ser analisada por GC deve conter componentes que 
sejam vaporizáveis a uma temperatura inferior a 300 ºC e que sejam 
termicamente estáveis. Portanto, substâncias como polímeros, proteínas, 
materiais particulados não podem ser injetados. Amostras aquosas 
também não devem ser injetadas diretamente no CG, uma vez que a 
água hidrolisa a fase estacionária diminuindo sua vida útil.
[18,59]
  
Portanto, a cromatografia gasosa, como técnica analítica, depende 
da qualidade da etapa de preparo da amostra, pois praticamente 
nenhuma matriz pode ser diretamente injetada em um cromatógrafo a 
gás. A fim de contornar estes problemas, procedimentos de preparo de 
amostra são necessários, buscando-se isolar e concentrar os analitos em 
níveis adequados e se obter um nível de limpeza da amostra que não 
comprometa a sua análise química. 
 
 
2.4 TÉCNICAS DE PREPARO DE AMOSTRA 
 
Uma técnica ideal de preparo de amostras deve apresentar 
características como: facilidade no manuseio, rapidez, baixo custo, ser 
compatível com a faixa de instrumento de análise e apresentar boa 
eficiência analítica. As diversas técnicas de extração, usadas no preparo 




Alguns métodos tradicionais de preparo de amostra, como por 
exemplo, extração líquido-líquido (LLE - Liquid-Liquid Extraction), 
requerem grandes volumes de solventes orgânicos, têm custo elevado e 
geralmente são trabalhosos 
[61]
. Por estes motivos, novas técnicas de 
preparo de amostra vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos, dentre 
as quais se podem citar: a extração em fase sólida (SPE- Solid Phase 
Extraction)
[62]
, a extração sortiva em barra magnética (SBSE - Stir Bar 
Sorptive Extraction)
[63]
, microextração líquido-líquido dispersiva 
(DLLME - Dispersive Liquid-Liquid Microextraction)
[64]
, microextração 









Extração em fase sólida 
 
A extração em fase sólida, introduzida no início dos anos 70, é 
uma técnica de separação líquido-sólido empregada com o propósito de 
isolar analitos presentes em matrizes complexas. 
[61]
  
A SPE se baseia na partição dos analitos na matriz e no 
adsorvente sólido. Dentre os adsorventes mais utilizados estão: a sílica 
modificada quimicamente com os grupos octil e octadecil (C8, C18), e 
copolímeros como o estireno-divinilbenzeno.
[60]
  
As etapas da extração, conforme mostra a Figura 6, resumem-se 
basicamente na ativação do sorvente, percolação da amostra para sorção 
dos analitos, lavagem para eliminação de interferentes e eluição dos 
analitos para determinação.  
 
 




O uso de solventes específicos, bem como adsorventes 
específicos, pode proporcionar vantagens à SPE como a extração 
seletiva.
[60]
 Porém, esta técnica apresenta algumas limitações como o 
bloqueio dos poros da fase extratora pelos componentes de matriz 
complexa, utilização de solventes orgânicos na etapa de eluição, 
cartuchos extratores com variações analíticas e várias etapas 
operacionais para sua execução.
[65] 
Extração sortiva em barra magnética 
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A fim de extrair e pré-concentrar compostos orgânicos de 
amostras aquosas, Baltussen e colaboradores
[70]
 propuseram a técnica de 
extração sortiva em barra magnética para o preparo de amostra livre de 
solvente. O princípio desta técnica baseia-se no equilíbrio de partição 
dos analitos entre a fase extratora e a amostra, sendo os analitos 
absorvidos sobre uma camada polimérica que reveste uma barra 









Nas extrações por SBSE, a barra de agitação magnética revestida 
com PDMS pode ser inserida diretamente na amostra ou no headspace e 
agitada até atingir o equilíbrio de partição dos analitos entre a amostra e 
a fase extratora. Após a sorção dos analitos na fase extratora, estes 




Uma desvantagem de se utilizar a técnica da SBSE em relação à 
SPME é que o seu processo de dessorção é mais lento devido ao fato de 
se ter um volume maior de fase PDMS (aproximadamente 25 L) 








Microextração líquido-líquido dispersiva 
 
A técnica de microextração líquido-líquido dispersiva foi 
desenvolvida em 2006 por Rezaee e colaboradores
[67]
. O conceito 
fundamental desta técnica é a mistura de uma fase aquosa (5 a 10 mL) 
contendo os analitos, com alguns microlitros do solvente de extração 
(apolar, imiscível com água e tipicamente mais denso que a água), e um 
pequeno volume (0,25 a 1 mL) do solvente de dispersão (um solvente 
orgânico miscível com água). A função do solvente de dispersão é 
modificar as densidades da fase aquosa e da fase orgânica permitindo a 
dispersão do solvente de extração na fase aquosa de modo eficaz e 
persistente. Ao dividir o volume de solvente de extração num grande 
número de pequenas gotículas, maximiza-se a interface de contato entre 
as fases o que facilita a partição dos analitos entre as fases, acelerando o 
processo de extração. 
[67]
  O processo está representado na Figura 8.  
 
 




As vantagens da DLLME em relação aos métodos convencionais 
de extração são simplicidade de operação, rapidez, baixo custo, fácil 




Porém esta técnica tem como desvantagem certas limitações 
quando se trata de matrizes biológicas, devido à interação de 
componentes da matriz com os solventes orgânicos, não sendo possível, 
muitas vezes, a obtenção de uma fase sedimentada “limpa” o bastante 





Microextração em fase sólida 
 
A microextração em fase sólida foi desenvolvida por Pawliszyn e 
Arthur
[71]
 no inicio da década de 90 e tem como princípio a partição do 
analito entre a amostra e um microcomponente extrator, o qual consiste 




 Esta técnica apresenta inúmeras vantagens em relação aos 
métodos de extração anteriormente citados, pois ela não requer 
instrumentação analítica sofisticada, não utiliza solventes orgânicos, 
permite automação das análises, a reutilização das fibras extratoras, e 




A SPME consiste de um amostrador (parecido com uma seringa) 
com uma fibra de sílica fundida revestida com um fino filme de um 
polímero ou de um sólido adsorvente (fase extratora), conforme pode ser 




Figura 9.  Esquema de uma fibra utilizada na técnica de SPME. 
 
Existem diversas fases extratoras disponíveis, sendo que estas 
podem conter um polímero orgânico com características de líquido 
(polidimetilsiloxano, poliacrilato ou polietilenoglicol) ou uma suspensão 
de um sólido (carvão ativo ou divinilbenzeno) em um dos polímeros 
líquidos acima citados.  
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As fibras comerciais têm espessuras dos recobrimentos que 
variam de 7 a 100 m e seus volumes de 0,03 a 0,7 L. Uma vez que o 
volume de amostra tipicamente utilizado é de 1 a 20 mL, a razão de 
fases fica geralmente na faixa de 1000 a 20000, caracterizando a SPME 
como uma microtécnica 
[18]
.  
Em SPME dois modos de extração podem ser usados: direto e 
headspace, conforme pode ser observado na Figura 10. 
 
Figura 10. Esquema da microextração em fase sólida no modo direto (DI-
SPME) e no modo headspace (HS-SPME).  
 
A escolha do modo vai depender da matriz da amostra e da 
volatilidade dos analitos presente nela. Na extração direta, o 
recobrimento da fibra é exposto diretamente na amostra e os analitos são 
transferidos para o recobrimento da fase extratora. Já no modo 
headspace, a fibra é inserida acima da superfície da amostra e os 
analitos são, também, transferidos para o recobrimento da fibra.
[72]
  
Diversos são os fatores que podem influenciar na velocidade e/ou 
a quantidade de analito extraído pela fibra em SPME. Dentre esses 
fatores podem ser citados: o tipo de recobrimento da fibra, modo de 
extração, velocidade de agitação da amostra, massa ou volume de 
amostra, tempo e temperatura de extração, pH da amostra, dentre outros. 
Em uma extração por SPME as moléculas do analito têm que se 
deslocar da matriz e penetrar no recobrimento da fibra e, para isto, 
resistências a transferências de massa devem ser vencidas, até que se 
estabeleça um equilíbrio de partição do analito, entre a fase extratora e o 
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meio que a envolve.
 [72]
 Portanto, esta técnica se baseia na cinética de 
transferência de massa entre fases e na termodinâmica que descreve o 
equilíbrio de partição do analito entre elas. 
[18]
. Estes aspectos serão 
tratados separadamente, para cada um dos modos.  
 
Aspectos termodinâmicos modo DI-SPME  
 
 Um exemplo de um sistema bifásico ideal simples é o de uma 
fibra mergulhada em uma matriz aquosa. Na SPME no modo direto 
(sistema bifásico) ocorre a partição do analito entre a fase estacionária 
(revestimento da fibra) e o meio no qual o analito se encontra (fase 
aquosa).  
Teoricamente, antes da extração o sistema consiste de n0 moles do 
analito, com uma concentração C0, em um volume Vm da matriz. Após a 
extração os n0 moles do analito se distribuem entre as fases: n
e
m na 
matriz aquosa no equilíbrio e n
e
f na fibra no equilíbrio. A conservação de 
massa no processo é dada por:  
 
                                                                 (2) 
 
Equação 2. Conservação de massa para modo DI-SPME. 
 
Pode-se observar, através do esquema abaixo, a distribuição dos 
analitos pelas duas fases e a constante de partição: 
 
   Amatriz           Afibra                                          (3) 
  
Equação 3. Constante de partição do analitos entre a matriz e o recobrimento 
líquido da fibra. 
 
O balanço de massa para esse sistema bifásico pode ser visto 
através da Equação 4:  
 
                                                 (4) 
 
Equação 4. Balanço de massa dos analitos em um sistema bifásico. 
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Onde: no = quantidade inicial de analito presente na matriz da amostra; 
n
e
m = quantidade de analito restante na matriz da amostra no equilíbrio; 
n
e
f = quantidade de analito no recobrimento da fibra no equilíbrio; Co= 
concentração de analito na amostra; Vm = volume ou massa de amostra. 
 
Utilizando as equações 3 e isolando n
e
f em função de Co, chega-se 
a seguinte relação:  
                                            (5) 
 
Equação 5. Relação entre nf e concentração inicial do analito na amostra para 
modo DI-SPME. 
 
Considerando que o volume da amostra Vm tem um valor muito 
superior ao volume da fase extratora Vf e ao valor da constante de 
partição Kfm a equação 5 pode ser resumida a: 
 
                                           (6) 
 
Equação 6. Relação resumida entre nf e Co, para modo DI-SPME. 
 
Como se pode observar na equação 6, a quantidade extraída pela 
fibra (n
e
f) é diretamente proporcional à concentração inicial do analito 
na matriz da amostra (Co), fato este que possibilita análises 
quantitativas. Pode-se observar, também, que a quantidade extraída 
depende diretamente da afinidade do analito pela fase extratora (Kfm). 
A constante de partição Kfm esta relacionada com a difusão do 
analito através da fibra. Uma vez que a sorção é um processo 
exotérmico, um aumento na temperatura leva a uma diminuição da 
quantidade de analito extraída. Porém, esse aumento na temperatura leva 
a um aumento no coeficiente de difusão do meio, uma vez que a 
viscosidade diminui com o aumento da temperatura (como pode ser 
visto através da relação de Einsten-Stokes, equação 7) o que levaria a 
uma quantidade maior de analito extraída.  
 
 
                                                              (7) 
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Equação 7. Relação Einstein-Stokes demonstrando D como função de r, T e µ. 
Onde: D é o coeficiente de difusão; r é raio molecular de uma 
substância; µ viscosidade do meio difusor; T é temperatura absoluta, k é 








Portanto, pode-se observar que a temperatura afeta de maneira 
complicada o equilíbrio.  Outro fator importante a se levar em 
consideração diz respeito à velocidade de extração, a qual não foi 
relacionada em nenhuma das equações anteriores, mas que também 
precisa ser avaliada. 
 
Aspectos cinéticos modo DI-SPME 
  
A quantidade máxima de analito extraída em SPME ocorre no 
tempo de equilíbrio e esse tempo depende do modo com que a SPME é 
utilizada. A extração via SPME com a amostra mantida em condição 
estática requer longos tempos de exposição, enquanto que tempos de 
equilíbrio relativamente curtos são alcançados quando a amostra aquosa 
está sujeita à agitação, uma vez que com a agitação o tempo necessário 
para atingir o equilíbrio diminui, pois se aumenta a difusão dos analitos 
em direção à fibra. 
Como um dos principais objetivos da SPME, assim como de 
todos os outros procedimentos de preparo de amostras, é realizar 
extrações do modo mais rápido possível, o conhecimento dos aspectos 
cinéticos da técnica pode sugerir modos de melhorar a eficiência da 
extração. 
Em uma extração com SPME no modo direto, Figura 11, as 
seguintes etapas ocorrem:  
1) Convecção dos analitos até as proximidades da fase extratora 
(no caso da   amostra ser agitada de alguma maneira); 
2) Difusão dos analitos pela camada estática que envolve a fibra; 
3) Difusão dos analitos através da fase extratora. 
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Figura 11. Etapas de uma extração por SPME no modo direto: 1) Convecção 
dos analitos até as proximidades da fase extratora; 2) Difusão dos analitos pela 
camada estática que envolve a fibra; 3) Difusão dos analitos através da fase 
extratora.  
 
As etapas 1 e 2 podem ser rápidas, se amostra estiver sendo 
agitada. Já a etapa 3  pode ser lenta e o tempo de extração ser 
dependente dela. Os fatores que afetam esta etapa são a temperatura e a 
viscosidade do meio difusor. 
Uma vez que o aumento de temperatura favorece o aumento do 
valor do coeficiente de difusão, segundo a relação de Einsten-Stokes 
(Equação 7), pode-se concluir que se a etapa de evaporação dos analitos 
da matriz da amostra ou a difusão desses pelo recobrimento da fibra for 
a etapa lenta, um aumento na temperatura favorece um aumento na 
velocidade de transferência de massa da matriz da amostra em direção 
ao recobrimento da fibra. Porém, esse aumento na temperatura leva a 
uma perda do analito sorvido, uma vez que o processo de sorção é 
exotérmico. 
Percebe-se então que a temperatura de extração influencia de 
maneira contrária à termodinâmica (negativamente) e cinética do 
processo (positivamente). Por este motivo a temperatura de extração 
precisa ser cuidadosamente estudada e otimizada de maneira a se 
conseguir um compromisso entre velocidade de extração e quantidade 





Aspectos termodinâmicos modo HS-SPME  
 
Um exemplo de um sistema trifásico ideal simples é o de uma 
fibra mergulhada numa matriz aquosa com um headspace. 
Teoricamente, antes da extração o sistema consiste de n0 moles do 
analito, com uma concentração C0, em um volume Vm da matriz. Após a 
extração os n0 moles do analito se distribuem entre as fases, isto é, n
e
m 
na matriz aquosa no equilíbrio, n
e
h no headspace no equilíbrio e n
e
f na 
fibra no equilíbrio. A conservação de massa no processo é dada por:  
 
                                                       (8) 
 
Equação 8. Conservação de massa para modo HS-SPME. 
 
Pode-se observar, através do esquema abaixo, a distribuição dos 
analitos pelas três fases e as respectivas constantes de partição: 
 
            Amatriz           Aheadspace                                       (9) 
         Aheadspace           Afibra                                           (10) 
             Amatriz           Afibra                                         (11) 
 
Equação 9. Constante de partição dos analitos entre a matriz e o headspace, 
modo HS-SPME. 
Equação 10. Constante de partição dos analitos entre o headspace e o 
recobrimento da fibra, modo HS-SPME. 
Equação 11.Constante de partição dos analitos entre a matriz e o recobrimento 
líquido da fibra, modo HS-SPME. 
 
O balanço de massa para esse sistema trifásico pode ser visto na 
Equação 12:  
 
                                        (12) 
 
Equação 12. Balanço de massa dos analitos em um sistema trifásico modo HS-
SPME. 
Onde: no = quantidade inicial de analito presente na matriz da amostra; 
n
e




h = quantidade de analito em fase gasosa (no headspace) no equilíbrio; 
n
e
f = quantidade de analito no recobrimento da fibra no equilíbrio; Co= 
concentração de analito na amostra; Vm = volume ou massa de amostra. 
 
Utilizando as equações 9, 10 e 11 e isolando n
e
f em função de Co, 
e sendo Vf o volume do recobrimento da fibra e Vh o volume de 
headspace chega-se a seguinte relação:  
 
                                        (13) 
 
Equação 13.  Relação entre nf e Co, modo HS-SPME. 
 
Como se pode observar na Equação 13, a quantidade extraída 
pelo recobrimento da fibra (n
e
f) é diretamente proporcional à 
concentração inicial do analito na matriz da amostra (Co), fato este que 
possibilita análises quantitativas. Pode-se observar, também, que fatores 
como o volume de amostra, do headspace e da fase extratora interferem 
na quantidade extraída pela fibra.  
Um fator importante a ser levado em consideração é de que as 
constantes de equilíbrio Kfh e Khm, as quais são dependentes da 
temperatura. A constante Khm diz respeito à evaporação do analito da 
matriz da amostra, e, portanto, o equilíbrio pode ser deslocado para a 
direita pelo aumento da temperatura de extração (processo endotérmico). 
Já o equilíbrio de sorção do analito pela fibra é um processo exotérmico, 
e um aumento da temperatura leva a uma diminuição da quantidade 
extraída em condições de equilíbrio. Ou seja, a temperatura afeta de 
maneira complicada o equilíbrio final.  
Outro fator importante a ser considerado é o intervalo de tempo 
necessário para atingir o equilíbrio que não está relacionado na equação 
13. Este intervalo de tempo, fundamental do ponto de vista 
experimental, depende das dificuldades de transferência de massa no 
sistema. Portanto, além dos aspectos termodinâmicos, os aspectos 








Aspectos cinéticos modo HS-SPME  
 
Em uma extração com SPME a partir do headspace, conforme 
Figura 12, as seguintes etapas ocorrem:  
1) Evaporação dos analitos da amostra; 
2) Convecção dos analitos até as proximidades da fase extratora 
(no caso da amostra ser agitada de alguma maneira); 
3) Difusão dos analitos pela camada estática que envolve a fibra; 
4) Difusão dos analitos através da fase extratora. 
 
 
Figura 12. Etapas de uma extração por SPME no modo headspace: 1) 
Evaporação dos analitos da amostra; 2) Convecção dos analitos até as 
proximidades da fase extratora; 3) Difusão dos analitos pela camada estática que 
envolve a fibra; 4) Difusão dos analitos através da fase extratora.  
 
As etapas 2 e 3 são rápidas e possuem coeficientes de difusão 
cerca de três ordens de grandeza maiores do que os coeficientes de 
difusão das fases condensadas, uma vez a difusão ocorre em fase gasosa.  
As etapas 1 ou 4 podem ser etapas lentas, e aí o tempo de 
extração ser dependente delas. Os fatores que afetam a etapa 1 são: 
volatilidade dos analitos (depende da temperatura), complexidade da 
amostra (efeito de matriz) e velocidade de agitação. Já os fatores que 
influenciam a etapa 4 são:  temperatura e viscosidade do meio difusor. 
Uma vez que o aumento de temperatura favorece o aumento do 
valor do coeficiente de difusão, segundo a relação de Einsten-Stokes 
(Equação 7), pode-se concluir que se a etapa de evaporação dos analitos 
da matriz da amostra ou a difusão desses pelo recobrimento da fibra for 
a etapa lenta, um aumento na temperatura favorece um aumento na 
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velocidade de transferência de massa da matriz da amostra em direção 
ao recobrimento da fibra. 
O processo de transferência de massa da amostra para o 
recobrimento da fibra, em HS-SPME, segue uma cinética de primeira 
ordem, conforme Equação 14, sendo que o parâmetro a é uma função do 
coeficiente de transferência de massa no recobrimento da fibra mf , da 
área superficial do recobrimento da fibra Af, da taxa de evaporação dos 
analitos da amostra para o headspace k, das constantes de partição Kfh e 
Khm, e dos volumes de fase extratora, de headspace e de matriz Vf, Vh e 
Vm.   
                                               (14) 
  
Equação 14. Quantidade extraída pela fibra nt em função do tempo de extração 
t. 
Onde: nt é a quantidade de analito extraída pelo recobrimento no tempo 
t, n∞ é a quantidade de analito extraído pela fibra no equilíbrio (em t=∞) 





O parâmetro a pode ser definido pela Equação 15 (quando a etapa 
lenta é a difusão pelo recobrimento líquido da fibra) ou pela Equação 16 
(quando a etapa lenta é a evaporação dos analitos da matriz). 
 
                                  (15) 
 
Equação 15. Constante de velocidade a quando a difusão dos analitos pela fibra 
é a etapa lenta. 
                                   (16) 
 
Equação 16. Constante de velocidade a quando evaporação dos analitos da 
matriz é a etapa lenta. 
Para analitos bastante voláteis, onde o equilíbrio é atingido mais 
rapidamente, utiliza-se a Equação 15. Já a Equação 16 aplica-se a 
analitos semi-voláteis e pouco voláteis, e a quantidade extraída pelo 
recobrimento nf em função do tempo pode ser simplificada pela Eq. 17. 
                                                           (17) 
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Equação 17. Nf como função do tempo de extração quando o parâmetro a é 
dado pela Eq. 16. 
Uma vez que a quantidade de analito extraída é linearmente 
proporcional ao tempo de extração, a extração no equilíbrio se torna 
uma tarefa demorada para analitos pouco voláteis.  Uma alternativa é 
aumentar a temperatura de extração, o que aumenta a volatilidade dos 
analitos, e com isso a etapa lenta passa a ser a difusão do analito pela 
fibra permitindo que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Porém, 
uma menor quantidade de analito vai ser extraída, pois ocorre a 
dessorção de analitos já sorvidos, visto que a sorção dos analitos pelo 
recobrimento é um processo exotérmico.  
 Percebe-se então que a temperatura de extração influencia de 
maneira contrária à termodinâmica (negativamente) e cinética do 
processo (positivamente). Por este motivo, em SPME, a temperatura de 
extração precisa ser cuidadosamente estudada e otimizada de maneira a 
se conseguir um compromisso entre velocidade de extração e quantidade 
extraída pela fibra.  
Porém, quando a matriz é muito complexa ou quando se tem 
grupos de analitos com polaridades muito diferentes o uso de apenas 
uma temperatura compromisso, bem como o uso de apenas um modo de 
extração (direto ou headspace) acaba prejudicando a extração de um ou 
outro grupo de analito. 
A fim de contornar estes problemas sugeriu-se, pela primeira vez, 
a utilização de dois modos e duas temperaturas diferentes no mesmo 
procedimento de extração, onde a fibra seria exposta, primeiramente, no 
modo direto a uma temperatura mais elevada durante certo tempo (onde 
os analitos menos voláteis seriam preferencialmente extraídos) e em 
seguida, a fibra seria exposta no headspace em uma temperatura mais 
baixa (onde os analitos mais voláteis seriam preferencialmente 
extraídos), até o tempo total de extração. 
Já para matrizes muito complexas, onde somente o modo 
headspace fosse utilizado, sugeriu-se pela primeira o uso de três 
temperaturas diferentes no mesmo procedimento de extração para 






3.1 OBJETIVO GERAL 
 
Propor novas abordagens de otimização com objetivo melhorar o 
desempenho da técnica de SPME em relação à quantidade extraída de 
analito comparativamente aos procedimentos convencionalmente 
adotados, representando assim novidades metodológicas no campo da 
Química Analítica voltada ao preparo de amostras. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Desenvolver uma nova metodologia de extração para 
determinação de HPAs, BTEX e ftalatos em matrizes aquosas utilizando 
SPME no modo direto e headspace, utilizando duas temperaturas no 
mesmo procedimento de extração, de maneira a maximizar a quantidade 
extraída de compostos com volatilidades distintas. 
 
Desenvolver um método de extração de compostos voláteis em 
matrizes complexas como mel e pimenta vermelha utilizando o 
dispositivo comercial de SPME, avaliando o uso de três diferentes 
temperaturas de extração no mesmo procedimento por HS-SPME, de 
maneira a maximizar a quantidade extraída dos compostos que possuem 






























































Determinação de HPAs e BTEX por DI-HS-SPME utilizando uma nova 







Este estudo propõe uma nova abordagem de otimização para a 
extração simultânea de BTEX e HPAs de matrizes aquosas utilizando a 
microextração em fase solida e detecção por GC-MS. A otimização da 
metodologia proposta foi feita através de planejamentos multivariados e 
foi dividida em etapas: a primeira focada na escolha do tipo de fibra: 
polidimetilsiloxano (PDMS), Polodimetilsiloxano/Divinilbenzeno 
(PDMS/DVB) e carboxen/ Divinilbenzeno/ Polodimetilsiloxano 
(CAR/DVB/PDMS). Na segunda e terceira etapa as técnicas DI-SPME e 
HS-SPME, as quais são baseadas em apenas uma temperatura de 
extração, foram otimizadas separadamente. As variáveis escolhidas 
neste estudo foram: quantidade de sal (0 a 9 g), tempo total (30 a 120 
min) e temperatura de extração (10 a 80 °C), para ambas metodologias. 
As respostas obtidas nos planejamentos foram dividas em dois grupos 
levando-se em consideração à diferença de polaridade/volatilidade dos 
compostos analisados. Tendo em vista as diferentes condições ótimas de 
tempo e temperatura para cada grupo, uma nova metodologia baseada no 
uso de duas temperaturas e dois modos de extração no mesmo 
procedimento foi proposta. Nesta etapa uma otimização da porcentagem 
de tempo no headspace (0 a 100 %), quantidade de sal (0 a 9 g) e tempo 
total (10 a 120 min) foi realizada. As condições ótimas de extração 
obtidas foram 48 min à uma temperatura da amostra de 80 °C seguido 
por mais 32 min à 10 °C. O método proposto foi comparado com os dois 
métodos convencionais otimizados com base em uma única temperatura 
de extração (modo HS-SPME 80 min de extração a 60 °C) e (modo DI-









As etapas de otimização foram realizadas em um cromatógrafo a 
gás GC-14B da Shimadzu (Kyoto, Japão), equipado com detector por 
ionização em chama e coluna Rtx-5(30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 m f.e.) 
da Restek (Benner Circle, Bellefonte, PA, EUA). A programação do 
forno da coluna foi: 40 ºC (10 min), 20 ºC min
-1
 até 80 ºC (0 min), 6 ºC 
min
-1
 até 300 ºC (10 min). As temperaturas do injetor e detector foram 
ajustadas em 260 e 310 ºC, respectivamente. Para validação da 
metodologia, utilizou-se um cromatógrafo a gás GCMS-QP2010 plus da 
Shimadzu, coluna Rtx-5MS(30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 m f.e.) da 
Restek.  A programação do forno da coluna foi: 35 ºC (10 min), 20 ºC 
min
-1
 até 80 ºC (0 min), 6 ºC min
-1
 até 300 ºC (10 min) e temperatura do 
injetor 260 ºC. Dois banhos de água (Microquímica, Florianópolis, 
Brazil) foram utilizados para controlar as diferentes temperaturas da 
amostra.  
 
Reagentes e soluções 
 
A Solução estoque de BTEX 2000 μg mL
−1
 (benzeno, tolueno, 
etilbenzeno e xileno) da Sigma-Aldrich (Milwaukee, WI, USA) foi 
preparada pela diluição da ampola em metanol. A solução estoque de 
HPA 1000 μg mL
−1
 (acenaftaleno, fluoreno, fenantreno, criseno, 
antraceno, pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 
benzo(g,h,i)perileno, benzo(a)pireno, indeno-1,2,3-pireno, 
benzo(k)fluoranteno e dibenzo(a,h)antraceno) da Supelco (Bellefonte, 
PA, USA) foi preparada pela diluição da ampola em acetona. Uma 
solução estoque contendo as duas classes de compostos foi preparada na 
concentração de 66,66 μg mL
−1
. O cloreto de sódio utilizado foi obtido 
da Nuclear (Diadema, São Paulo, Brazil). 
 
Otimização das fibras 
 
As extrações para a otimização das diferentes fibras (PDMS 
100 m, PDMS/DVB 65 m e DVB/CAR/PDMS 50/30 m) foram 
realizadas no modo DI-HS-SPME, com 25 mL de solução com 
concentração dos analitos de 8 μg L
−1
 e  2 g de NaCl. A temperatura de 
extração foi de 70 ºC durante 45 min no modo direto, seguido de 10 ºC 
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durante 15 min em headspace, com agitação constante. As 
determinações foram feitas por GC-MS.  
 
Otimização modo HS-SPME  
 
As variáveis temperatura (10-80 ºC), tempo de extração (30-120 
min) e quantidade de sal (0-9 g) foram otimizadas simultaneamente. As 
extrações foram feitas apenas no modo headspace, com 25 mL de 
solução, concentração dos analitos de 200 μg L
−1
, com agitação 
constante e detecção por GC-FID.  
 
Otimização modo DI-SPME  
 
As variáveis temperatura (10-80 ºC), tempo de extração (30-120 
min) e quantidade de sal (0-9 g) foram otimizadas simultaneamente. As 
extrações foram feitas apenas no modo direto, com 25 mL de solução, 
com agitação constante, concentração dos analitos de 200 μg L
−1
 e 
detecção por GC-FID.  
 
Otimização modo DI-HS-SPME  
 
As variáveis porcentagem de tempo no headspace (0-100 %), 
tempo total de extração (10-120 min) e quantidade de sal (0-9 g) foram 
otimizadas simultaneamente. As extrações foram feitas no modo direto 
(80 ºC) e headspace (10 ºC) no mesmo procedimento de extração, com 
25 mL de solução, concentração dos analitos de 200 μg L
−1
, com 
agitação constante e detecção por GC-FID.  
 
Comparação das metodologias 
 
Para a comparação das metodologias utilizou-se 25 mL de 
solução, concentração dos analitos de 200 μg L
−1
, com agitação 
constante e um tempo total de 80 min para cada um dos modos: DI-
SPME: 80 min no modo direto à 50 °C e 6 g de sal; HS-SPME: 80 min 
no headspace à 60 °C e 4 g sal; DI-HS-SPME: 48 min à 80 °C no modo 
direto, seguido de 32 min à 10 °C no modo headspace, com 6 g de sal 
(conforme Figura 13). A detecção foi feita por GC-FID.    
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Figura 13. Esquema da extração de BTEX e HPAs de matrizes aquosas através 
da metodologia DI-HS-SPME. 
  4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Este trabalho foi realizado em 5 etapas: a primeira focada na 
otimização do tipo de fibra. Na segunda e terceira etapa foram 
otimizadas as variáveis tempo de extração, temperatura e quantidade de 
sal para os modos convencionais DI-SPME e HS-SPME separadamente. 
Na quarta etapa uma nova estratégia foi proposta utilizando 
simultaneamente DI-HS-SPME com diferentes temperaturas de extração 
em cada modo. E como ultima etapa, uma comparação entre o método 
proposto e as metodologias convencionais foi realizada. 
 
Otimização da fibra 
 
A sensibilidade de um método de SPME depende de diversos 
fatores, sendo um deles a escolha correta do revestimento da fibra de 
acordo com o composto de interesse. Devido ao fato dos analitos 
estudados (HPA e BTEX) possuírem polaridades bastante distintas, a 
otimização do tipo de fibra foi de extrema importância para que todos os 
compostos, sendo eles polares ou apolares, fossem extraídos sem que 
nenhuma das classes acabasse sendo prejudicada. 
As fibras escolhidas para este estudo foram PDMS 100 m, 
PDMS/DVB 65 m e DVB/CAR/PDMS 50/30 m. Na Figura 14 estão 
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representados os comportamentos dos diferentes tipos de fibras em 
relação à extração dos analitos.  
Como pode ser visto, os compostos mais voláteis (do 1 ao 5) 
foram melhores extraídos pela fibra de  DVB/CAR/PDMS. Uma 
possível explicação seria devido à porosidade do Carboxen, uma vez 
que os analitos mais voláteis se difundem mais facilmente pela fibra, o 
que proporciona uma extração mais eficiente. O caso contrário se 
observa para os compostos menos voláteis (do 11 ao 16), os quais são 
melhores retidos pela fibra de PDMS devido à sua baixa polaridade e 
afinidade por este tipo de analito. Por fim, como um compromisso entre 
os analitos mais voláteis e menos voláteis, a fibra de PDMS/DVB foi a 
que apresentou o resultado mais satisfatório.  
 
 
Figura 14. Comparação das respostas obtidas na otimização das fibras: PDMS, 
DVB/CAR/PDMS, PDMS/DVB para análise de BTEX e HPAs por DI-HS-
SPME. Analitos: 1- benzeno, 2- tolueno, 3- etillbenzeno, 4- p-xileno, 5- m-
xileno, 6- o-xileno, 7-acenaftaleno, 8- fluoreno, 9- antraceno, 10- fenantreno, 
11-pireno, 12- benzo(a)antraceno, 13- criseno, 14- benzo(K)fluoranteno, 15- 
benzo(a)pireno, 16- benzo(b)fluoranteno, 17- indeno-1-2-3-pireno, 18- 
dibenzo(a,h)antraceno, 19- benzo(g,h,i)perileno. 
 
Pode-se concluir que o sendo o DVB menos poroso que o 
Carboxen, ele acaba conferindo melhores resultados aos analitos menos 
voláteis. Já os analitos mais voláteis são preferencialmente extraídos 
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pela fibra de PDMS/DVB quando comparado à que contem apenas 
PDMS, devido a certa porosidade do DVB. 
Por fim, como um compromisso entre os HPAs e BTEX, a fibra 
de PDMS/DVB foi selecionada para o desenvolvimento da metodologia. 
 
Otimização do tempo de extração, temperatura de extração e 
quantidade de sal para o modo DI-SPME 
 
O estudo da temperatura da amostra, do tempo de extração e da 
quantidade de sal é de grande importância devido ao fato de que esses 
parâmetros podem influenciar na difusão dos analitos através do 
recobrimento da fibra. Por este motivo uma otimização multivariada, 
Planejamento fatorial fracionado, foi realizada para o estudo das 
variáveis e suas interações.  
Na otimização, as variáveis estudadas e suas faixas foram: 
temperatura de extração (10-80 °C), tempo de extração (30-120 min) e 
quantidade de sal (0-9 g). O planejamento dos experimentos pode ser 
visto através da Tabela 3. 
 
Tabela 3. Ensaios realizados, planejamento fatorial fracionado, para extração de 
BTEX e HPAs no modo DI-SPME. 








1 30 10 0 
2 30 45 9 
3 30 80 4,5 
4 75 10 9 
5 75 45 4,5 
6 75 80 0 
7 120 10 4,5 
8 120 45 0 
9 120 80 9 
 
A Figura 15 ilustra as respostas obtidas para o conjunto de 
analitos. Pode-se observar que um tempo maior que 60 minutos, 50 °C 
de temperatura e 6 g de sal devem ser utilizados como parâmetros para 
extração compromisso dos compostos por DI-SPME, uma vez que todos 
os analitos do mais volátil ao menos volátil são extraídos no mesmo 




Figura 15. Superfície resposta (A) temperatura da amostra versus massa de sal 
e (B) tempo de extração versus massa sal; obtida na extração de BTEX e HPAs 
por DI-SPME. 
 
Porém, no intuito de demonstrar o diferente comportamento dos 
analitos frente à temperatura de extração os resultados foram divididos 
em dois grupos distintos: o primeiro grupo contendo os compostos mais 
voláteis BTEX (Figura 16A) e o segundo grupo contendo os compostos 
menos volateis HPAS (Figura 16B).  Através da Figura 16 é possível 
observar que as condições ótimas de tempo e temperatura de extração 
são uma função da volatilidade/polaridade dos analitos. Para o grupo 1 
observa-se que temperaturas mais baixas (em torno de 10 °C) levam a 
melhores respostas quando comparado a temperaturas mais altas (em 
torno de 80 °C). Já para os analitos do grupo 2, temperaturas mais 
elevadas acarretam em um aumento do sinal analítico.  
De maneira geral, observa-se que as condições ótimas de extração 
(principalmente a temperatura) são bastante diferentes e que qualquer 
condição compromisso compromete a eficiência de extração para um ou 
outro grupo de analitos. 
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Figura 16.Superfície resposta de temperatura de extração versus tempo de 
extração para (A) Grupo 1- benzeno, tolueno, etillbenzeno, p-xileno, m-xileno, 
o-xileno. (B) Grupo 2 - acenaftaleno, fluoreno, antraceno, fenantreno, pireno, 
benzo(a)antraceno, cr criseno, benzo(K)fluoranteno,  benzo(a)pireno,  
benzo(b)fluoranteno,  indeno-1-2-3-pireno,  dibenzo(a,h)antraceno,  
benzo(g,h,i)perileno; (Modo DI-SPME). 
 
Com base nestes resultados, percebeu-se a necessidade do uso de 
mais de uma temperatura no mesmo procedimento de extração, a fim de 
que todos os analitos fossem extraídos com a maior eficiência possível. 
 
 
Otimização do tempo de extração, temperatura de extração e 
quantidade de sal para o modo HS-SPME 
       
 
   O estudo da temperatura e tempo de extração e da quantidade de 
sal por HS-SPME foi realizado através uma otimização multivariada, 
Planejamento fatorial fracionado, sendo que as variáveis e suas faixas 
estudadas foram: temperatura de extração (10- 80 °C), tempo de 
extração (30- 120 min) e quantidade de sal (0- 9 g). O planejamento dos 





Tabela 4. Ensaios realizados, planejamento fatorial fracionado, para extração de 
BTEX e HPAs no modo HS-SPME. 






Massa sal (g) 
1 30 10 0 
2 30 45 9 
3 30 80 4,5 
4 75 10 9 
5 75 45 4,5 
6 75 80 0 
7 120 10 4,5 
8 120 45 0 
9 120 80 9 
 
 
 A Figura 17 ilustra as respostas obtidas para o conjunto de 
analitos. Pode-se observar que um tempo maior que 60 minutos, 
temperatura de 60 °C e 4 g de sal devem ser utilizados como parâmetros 
para extração simultânea dos compostos por HS-SPME.  
 
 
Figura 17. Superfície resposta (A) tempo de extração versus temperatura de 
extração e (B) temperatura de extração versus massa de sal, obtidas na extração 
de BTEX e HPAs por HS-SPME. 
Novamente, no intuito de demonstrar o diferente comportamento 
dos analitos frente à temperatura de extração os resultados foram 
divididos em dois grupos distintos: o primeiro grupo contendo os 
compostos mais voláteis e o segundo grupo contendo os compostos 
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menos voláteis, gerando-se duas superfícies respostas conforme pode ser 
visto na Figura 18.  
 
 
Figura 18. Superfície resposta de temperatura de extração versus tempo de 
extração para (A) Grupo 1- benzeno, tolueno, etillbenzeno, p-xileno, m-xileno, 
o-xileno. (B) Grupo 2 - acenaftaleno, fluoreno, antraceno, fenantreno, pireno, 
benzo(a)antraceno, , criseno, benzo(K)fluoranteno,  benzo(a)pireno,  
benzo(b)fluoranteno,  indeno-1-2-3-pireno,  dibenzo(a,h)antraceno,  
benzo(g,h,i)perileno; (Modo HS-SPME). 
Através da Figura 18 é possível observar que para os analitos do 
grupo 1 (Figura 18A) temperaturas mais baixas (em torno de 10 °C) 
levam a melhores respostas quando comparado a temperaturas mais altas 
(em torno de 80 °C). Já para os analitos do grupo 2 (Figura 18B) 
temperaturas mais elevadas acarretam em um aumento do sinal 
analítico.  
De maneira geral, observa-se que as condições ótimas 
(principalmente a temperatura) são bastante diferentes para cada um dos 
grupos, e que qualquer condição compromisso, novamente, compromete 
a eficiência de extração para um ou outro grupo de analito. Essa 
tendência foi comprovada ao se comparar as duas metodologias 
convencionais, as quais são baseadas em apenas uma temperatura de 
extração. Tanto para o modo HS-SPME quanto para o modo DI-SPME 
os analitos mais voláteis (grupo 1) são melhores extraídos quando uma 
temperatura baixa é usada. Porém, ao se utilizar a temperatura 
compromisso, a extração de uma ou outra classe da analitos acaba sendo 
prejudicada. 
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  Com o objetivo de contornar os problemas relacionados às 
diferenças de temperatura de extração ótima para cada grupo de analitos 
e os diferentes modos de extração HS-SPME e DI-SPME, propôs-se o 
uso de duas temperaturas e dois modos de extração no mesmo 
procedimento, onde em temperatura mais alta no modo DI-SPME (80 
°C) os compostos menos voláteis seriam extraídos preferencialmente, e 
na temperatura mais baixa em HS-SPME (10 °C), os compostos mais 
voláteis seriam mais facilmente extraídos.  
  
Otimização da porcentagem de tempo headspace, tempo total e 
quantidade de sal para o modo proposto DI-HS-SPME 
 
O estudo da porcentagem de tempo no headspace, tempo total e 
da quantidade de sal foi realizado através de um planejamento 
multivariado, Planejamento fatorial fracionado. As temperaturas em 
cada modo foram selecionadas com base nos resultados das otimizações 
anteriores: temperatura de 80 °C modo DI-SPME e temperatura de 10 
°C modo HS-SPME. O tempo total foi estudado na faixa de 10 a 120 
min, porcentagem de tempo no modo headspace (0 a 100 %) e 
quantidade de sal de 0 a 9 g. O planejamento dos experimentos pode ser 
visto através da Tabela 5. 
 
Tabela 5. Ensaios realizados, planejamento fatorial fracionado, para extração de 
BTEX e HPAs no modo DI-HS-SPME. 
Ensaio Tempo extração 
(min) 
% Tempo 
no modo HS 
Massa sal 
(g) 
1 10 0 0 
2 10 50 9 
3 10 100 4,5 
4 65 0 9 
5 65 50 4,5 
6 65 100 0 
7 120 0 4,5 
8 120 50 0 
9 120 100 9 
 
Nesta abordagem, a extração inicia com o recobrimento da fibra 
exposto diretamente na amostra e, após o tempo planejado, o 
recobrimento da fibra é exposto no headspace da amostra até o tempo de 
extração.  Os resultados obtidos podem ser encontrados na Figura 19. 
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Como pode ser visto, na Figura 19A, um tempo de 80 minutos 
deve ser usado como tempo total de extração. Destes 80 minutos, 
aproximadamente 60 % (48 min) o sistema deve permanecer no modo 
direto, seguido de 40 % do tempo (32 min) no modo headspace. Uma 
possível explicação para o tempo requerido no modo direto ser maior do 
que no headspace é que os analitos menos voláteis demoram mais tempo 
para se difundirem pela fibra, sendo que headspace o equilíbrio analito-
headspace-fibra é atingido mais rapidamente. 
Através da Figura 19B percebe-se que a quantidade de sal pode 
variar em toda a faixa estudada sem que haja perda significativa do sinal 
analítico. Considerando todos os compostos, um valor intermediário 
entre a não adição (a melhor condição para os compostos menos 
voláteis) e a saturação (valor ideal para os compostos mais voláteis), foi 
fixada a massa de 6 g de NaCl como condição ótima. 
 
 
Figura 19. Superfície resposta (A) Tempo total versus % tempo no modo 
headspace e (B) massa sal versus % tempo no modo headspace, obtida na 
extração de BTEX e HPAs por DI-HS-SPME. 
A razão pela qual a proposta deste trabalho é mais eficiente se 
mostra clara pois enquanto a extração dos compostos menos voláteis no 
modo direto a 80 ºC ocorre, os compostos mais voláteis tendem a ser 
concentrados no headspace da amostra. Quando o tempo de extração no 
modo direto é concluído, a fibra é posicionada no headspace e a 
temperatura da amostra é alterada para 10 ºC, extraindo os compostos 
mais voláteis. Deve-se enfatizar que os compostos já retidos pelo 
recobrimento da fibra, na extração direta, não são perdidos durante a 
extração no headspace, pois a amostra é submetida a uma temperatura 
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bem mais baixa do que estava, o que dificulta a saída destes compostos 
do recobrimento da fibra para o headspace. 
 
Comparação da metodologia proposta DI-HS-SPME com as 
metodologias convencionais DI-SPME e HS-SPME 
 
 De maneira a melhor visualizar as diferenças entre os resultados 
obtidos na metodologia proposta, baseada no uso de dois modos de 
extração direto e no headspace no mesmo procedimento, com os 
resultados obtidos na metodologia convencional, usando somente um ou 
outro modo de extração, fizeram-se algumas comparações, como pode 
ser observado na Figura 20.  
 
Figura 20. Respostas obtidas na comparação das metodologias: DI-HS-SPME, 
HS-SPME e DI-SPME. Analitos: 1- benzeno, 2- tolueno, 3- etillbenzeno, 4- p-
xileno, 5- m-xileno, 6- o-xileno, 7-acenaftaleno, 8- fluoreno, 9- antraceno, 10- 
fenantreno, 11-pireno, 12- benzo(a)antraceno, 13- criseno, 14- 
benzo(K)fluoranteno, 15- benzo(a)pireno, 16- benzo(b)fluoranteno, 17- indeno-
1-2-3-pireno, 18- dibenzo(a,h)antraceno, 19- benzo(g,h,i)perileno. 
O tempo total de extração ótimo foi atribuído como 80 min. Para 
o modo DI-HS-SPME a fração ótima dos 80 min de extração realizada 
no modo headspace à  10 °C foi de 40 %.  Assim, a condição ótima para 
a metodologia proposta foi: 48 min de extração à 80 °C no modo direto, 
seguida de 32 min de extração na temperatura de 10 °C no modo 
headspace, com 6 g de sal.  Para o modo DI-SPME o tempo total de 
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extração foi de 80 min à 50 °C e 6 g de sal e para o modo HS-SPME foi 
80 min à 60°C e 4 g sal.  
De uma maneira geral, pode-se observar, na Figura 20, que 
nenhum dos modos de extração sozinho mostrou-se útil para a análise de 
todos os compostos simultaneamente. Porém, a condição proposta neste 
trabalho levou a uma extração satisfatória para todos os analitos, pois ele 
integra, no mesmo processo, dois modos de  extração, ou seja, o método 
proposto mostrou-se adequado para a extração simultânea de compostos 
de alta e baixa volatilidades. 
 
Parâmetros analíticos de mérito e aplicação da metodologia 
proposta 
 
Após as variáveis otimizadas, os principais parâmetros analíticos 
de mérito foram obtidos utilizando a metodologia proposta DI-HS-
SPME para a análise de BTEX e HPA em matrizes aquosas e detecção 
por GC-MS (cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de 
massas). Os resultados estão dispostos na Tabela 6. 
 
Tabela 6. Principais parâmetros analíticos de mérito para extração de BTEX e 
HPAs de amostras aquosas por DI-HS-SPME e detecção GC-MS. 
Analitos 
LD 
( g L-1) 
Faixa linear  






Benzeno 0,15 0,6-10 0,99975 1,7 6,5 
Tolueno 0,10 0,3-10 0,99986 1,9 10,3 
Etillbenzeno 0,07 0,3-10 0,99987 16,1 11,3 
p-xileno/m-xileno 0,08 0,3-10 0,99988 16,2 11,5 
o-xileno 0,30 1-10 0,99961 11,6 3,2 
Acenaftaleno 0,27 1-10 0,99886 1,5 3,8 
Fluoreno 0,20 0,6-10 0,99909 12,9 2,5 
Antraceno/ 
Fenantreno 
0,28 1-10 0,99862 18,8 1,6 
Pireno 0,27 1-10 0,99958 24,9 3,2 
Benzo(a)antraceno/ 
Criseno 
0,17 0,6-10 0,99972 17,2 11,2 
Benzo(K)fluoranten
o/ Benzo(a)pireno 
0,20 0,6-10 0,99030 14,9 10,1 





0,31 1-10 0,99914 0,6 4,7 
Benzo(g,h,i)perileno 0,30 1-10 0,99904 6,8 12,6 
a
 (RSD 1 gL
-1
 n=5) e 
b
 (RSD 10 gL
-1
 n=5)   
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Os limites de detecção encontrados foram satisfatórios e ficaram 
na faixa de 0,07 a 0,31 g L
-1
. A precisão do método também foi 
avaliada e os desvios padrão relativos variaram na faixa de 0,6 a 25%.  
   A metodologia proposta foi utilizada para analisar amostras de 
água do rio Araranguá e do rio Tubarão, bem como amostra de água da 
Rede de Abastecimento da cidade de Florianópolis e água mineral 
envasada. Testes de recuperação foram feitos nas concentrações de 1 e 5 
g L
-1
. As respostas obtidas estão dispostas na Tabela 7 e 8. 
 
Tabela 7. Concentrações determinadas nas amostras e recuperações das 
concentrações adicionadas de 1 e 5 g L-1  dos analitos, para a determinação de 
BTEX e HPAs por DI-HS-SPME e detecção por GC-MS, para amostras do Rio 
Araranguá e Rio Tubarão. 


















1 ND 81 63 DE 77 60 
2 DE 115 98 ND 108 85 
3 DE 70 85 DE 66 60 
4/5 DE 71 83 DE 65 61 
6 ND 90 60 ND 102 70 
7 ND 88 61 ND 68 60 
8 ND 78 60 ND 78 83 
9/10 ND 81 61 ND 99 101 
11 DE 60 99 DE 110 120 
12/13 ND 83 104 ND 99 104 
14/15 ND 75 83 ND 84 68 
16 DE 70 120 DE 91 101 
17/18 DE 110 115 DE 120 116 
19 DE 109 115 DE 117 117 
*1- (1 g L-1) e 2*- (5 g L-1); ND (não detectado), DE (detectado); *Analitos: 1- benzeno, 
2- tolueno, 3- etillbenzeno, 4- p-xileno, 5- m-xileno, 6- o-xileno, 7- acenaftaleno, 8- 
fluoreno, 9- antraceno, 10- fenantreno, 11- pireno, 12- benzo(a)antraceno, 13- criseno, 14- 
benzo(K)fluoranteno, 15- benzo(a)pireno, 16- benzo(b)fluoranteno, 17- indeno-1-2-3-
pireno, 18- dibenzo(a,h)antraceno, 19- benzo(g,h,i)perileno. 
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Tabela 8.  Concentrações determinadas nas amostras e recuperações das 
concentrações adicionadas de 1 e 5 g L-1  dos analitos, para a determinação de 
BTEX e HPAs por DI-HS-SPME e detecção por GC-MS, para amostras da rede 
de abastecimento de Florianópolis e água mineral envasada. 
















1 ND 110 120 ND 103 110 
2 ND 94 98 ND 89 93 
3 ND 110 74 ND 120 99 
4/5 ND 111 73 ND 113 100 
6 ND 99 101 ND 111 74 
7 ND 96 97 ND 81 82 
8 ND 65 69 ND 60 71 
9/10 ND 98 99 ND 60 66 
11 ND 61 78 ND 72 90 
12/13 ND 109 108 ND 90 93 
14/15 ND 85 68 ND 89 111 
16 ND 92 101 ND 97 106 
17/18 ND 76 84 ND 68 77 
19 ND 77 83 ND 68 78 
*1- (1 g L-1) e 2*- (5 g L-1); ND (não detectado), DE (detectado); *Analitos: 1- 
benzeno, 2- tolueno, 3- etillbenzeno, 4- p-xileno, 5- m-xileno, 6- o-xileno, 7- 
acenaftaleno, 8- fluoreno, 9- antraceno, 10- fenantreno, 11- pireno, 12- 
benzo(a)antraceno, 13- criseno, 14- benzo(K)fluoranteno, 15- benzo(a)pireno, 16- 
benzo(b)fluoranteno, 17- indeno-1-2-3-pireno, 18- dibenzo(a,h)antraceno, 19- 
benzo(g,h,i)perileno. 
 
Como pode ser visto através das tabelas não foram encontradas 
concentrações dos analitos acima do limite de quantificação da técnica, e 
excelentes recuperações foram obtidas para o conjunto de compostos, 





4.4 CONCLUSÃO  
 
 A nova abordagem proposta neste trabalho baseada no uso de 
dois modos e duas temperaturas de extração no mesmo procedimento 
para análise simultânea de BTEX e HPA mostrou-se uma alternativa 
bastante interessante em relação ao procedimento convencional, uma 
vez que o método proposto extraiu com maior eficiência os compostos 
com volatilidades diferentes, sendo uma alternativa aos métodos 
tradicionais propostos na literatura, nos quais a análise de BTEX e HPA 









































































5  CAPITULO 2 
 
Determinação de ftalatos por DI-HS-SPME utilizando diferentes 




Neste trabalho, a nova estratégia de otimização utilizando 
diferentes modos e temperaturas de extração no mesmo procedimento 
foi utilizada para a determinação de ftalatos (dietilftalato, 
benzilbutilftalato, bis-2-etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipate e 
dibutilftalato) em matrizes aquosas. A otimização das variáveis foi feita 
através de planejamentos multivariados onde primeiramente as técnicas 
DI-SPME e HS-SPME foram otimizadas separadamente. As variáveis 
investigadas foram: quantidade de sal (0 a 9 g), tempo total (30 a 120 
min) e temperatura de extração (10 a 80 °C), para ambas metodologias. 
A fibra escolhida para este estudo foi a P  Tendo em 
vista as diferentes condições ótimas de tempo e temperatura para cada 
composto, a metodologia baseada no uso de duas temperaturas e dois 
modos de extração no mesmo procedimento foi utilizada. Nesta etapa 
uma otimização da porcentagem de tempo no headspace (0 a 100 %), 
quantidade de sal (0 a 9 g) e tempo total (10 a 120 min) foi realizada. As 
condições ótimas de extração obtidas foram 40 min a uma temperatura 
da amostra de 80 °C seguido por mais 40 min a 10 °C. O método 
proposto foi comparado com os dois métodos convencionais com base 
em uma única temperatura de extração (modo HS-SPME 80 min de 
extração a 60 ° C) e (modo DI-SPME 80 min de extração a 50 ° C).  
 




 As etapas de otimização foram realizadas em um cromatógrafo 
a gás GC-14B da Shimadzu (Kyoto, Japão), equipado com detector por 
ionização em chama e coluna Rtx-5(30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 m f.e.) 
da Restek (Benner Circle, Bellefonte, PA, EUA). A programação do 
forno da coluna foi: 40 ºC (10 min), 20 ºC min
-1
 até 80 ºC (0 min), 6 ºC 
min
-1
 até 300 ºC (10 min). As temperaturas do injetor e detector foram 
ajustadas em 260 e 310 ºC, respectivamente. Para validação da 
metodologia, utilizou-se um cromatógrafo a gás GCMS-QP2010 plus da 
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Shimadzu, coluna Rtx-5MS(30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 m f.e.) da 
Restek.  A programação do forno da coluna foi: 35 ºC (10 min), 20 ºC 
min
-1
 até 80 ºC (0 min), 6 ºC min
-1
 até 300 ºC (10 min) e temperatura do 
injetor 260 ºC. Dois banhos de água (Microquímica, Florianópolis, 
Brazil) foram utilizados para controlar as diferentes temperaturas da 
amostra.  
 
Reagentes e soluções 
 
A solução estoque de ftalatos 1000 μg mL
−1
 (dietilftalato, 
benzilbutilftalato, bis-2-etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipate e 
dibutilftalato) Supelco (Bellefonte, PA, USA) foi preparada pela 
diluição da ampola em acetona. Uma solução diluída foi preparada na  
concentração de 66,66 μg mL
−1
. O cloreto de sódio utilizado foi obtido 
da Nuclear (Diadema, São Paulo, Brazil). 
 
Otimização modo DI-SPME  
 
As variáveis temperatura (10-80 ºC), tempo de extração (30-120 
min) e quantidade de sal (0-9 g) foram otimizadas simultaneamente. As 
extrações foram feitas apenas no modo direto, com 25 mL de solução, 
com agitação constante, concentração dos analitos de 200 μg L
−1
 e 
detecção por GC-FID.  
 
Otimização modo HS-SPME  
 
As variáveis temperatura (10-80 ºC), tempo de extração (30-120 
min) e quantidade de sal (0-9 g) foram otimizadas simultaneamente. As 
extrações foram feitas apenas no modo headspace, com 25 mL de 
solução, concentração dos analitos de 200 μg L
−1
, com agitação 
constante e detecção por GC-FID.  
 
Otimização modo DI-HS-SPME  
 
As variáveis porcentagem de tempo no headspace (0-100 %), 
tempo total de extração (10-120 min) e quantidade de sal (0-9 g) foram 
otimizadas simultaneamente. As extrações foram feitas no modo direto 
(80 ºC) e headspace (10 ºC) no mesmo procedimento de extração, com 
25 mL de solução, concentração dos analitos de 200 μg L
−1
, com 





Para a comparação das metodologias utilizou-se 25 mL de 
solução, concentração dos analitos de 200 μg L
−1
, com agitação 
constante e um tempo total de 80 min para cada um dos modos: DI-
SPME: 80 min no modo direto à 50 °C e 4 g de sal; HS-SPME: 80 min 
no headspace à 60 °C e 6 g sal; DI-HS-SPME: 40 min à 80 °C no modo 
direto, seguido de 40 min à 10 °C no modo headspace, com 6 g de sal, 
conforme pode-se observar na Figura 21. A detecção foi feita por GC-
FID 
 
Figura 21.  Esquema da extração de ftalatos de matrizes aquosas através da 
metodologia DI-HS-SPME. 
   
5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A intenção deste trabalho foi avaliar se a nova metodologia 
proposta, a qual utiliza duas temperaturas e dois modos no mesmo 
procedimento de extração, poderia ser utilizada para outras classes de 
compostos, a fim de maximizar a quantidade de analitos extraída quando 
comparada a metodologia tradicional, que utiliza apenas uma 
temperatura e um modo de extração. Para este estudo escolheu-se como 
analito um mix de ftalatos (dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-2-
etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipato e dibutilftalato).  
Na primeira e segunda etapa do trabalho foram otimizadas as 
variáveis tempo de extração, temperatura e quantidade de sal para os 
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modos convencionais DI-SPME e HS-SPME separadamente. Na terceira 
etapa a estratégia de extração utilizando simultaneamente DI-HS-SPME 
com diferentes temperaturas de extração em cada modo foi utilizada. Na 
última etapa do trabalho, assim como foi feito no estudo anterior, uma 
comparação entre o novo método e a metodologia convencional foi 
realizada.  
 
Otimização do tempo e temperatura de extração e quantidade de 
sal para o modo DI-SPME 
 
 Na primeira parte da otimização, as variáveis estudadas foram: 
temperatura de extração (10-80 °C), tempo de extração (30-120 min) e 
quantidade de sal (0-9 g).  O planejamento dos experimentos foi feito 
através de uma otimização multivariada, planejamento fatorial 
fracionado, como pode ser visto na Tabela 9. 
 
Tabela 9. Ensaios realizados, planejamento fatorial fracionado, para extração de 
ftalatos no modo DI-SPME. 








1 30 10 0 
2 30 45 9 
3 30 80 4,5 
4 75 10 9 
5 75 45 4,5 
6 75 80 0 
7 120 10 4,5 
8 120 45 0 
9 120 80 9 
 
Após os resultados obtidos para o conjunto de analitos, as 
superfícies resposta foram geradas, conforme Figura 22.  
Através da figura é possível observar que a região de melhor 
resposta foi obtida com um tempo de 80 minutos, 50 °C e 4 g de sal. 
Portanto esses valores devem ser usados como parâmetros para extração 
compromisso dos compostos por DI-SPME.  
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Figura 22. Superfície resposta (A) temperatura de extração versus tempo de 
extração e (B) tempo de extração versus massa sal obtida na extração de ftalatos 
(dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-2-etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipate e 
dibutilftalato) por DI-SPME. 
No intuito de avaliar como os analitos se comportaram frente à 
temperatura de extração foi feita uma comparação entre o perfil do 
composto mais volátil (dietilftalato) e o perfil do composto menos 
volátil (bis-2-etilhexilftalato) e o resultado pode ser visto na Figura 23. 
 
Figura 23.Superfície resposta de temperatura de extração versus tempo de 
extração para composto (A) dietilftalato (B) bis-2-etilhexiftalato, por DI-SPME.  
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Como pode ser visto na Figura 23, a condição ótima de 
temperatura de extração foi diferente para cada um dos compostos. Este 
perfil reafirma os resultados obtidos no primeiro trabalho (BTEX e 
HPAs), pois o perfil de temperatura de extração se repetiu: para 
compostos mais leves, como dietilftalato, temperaturas mais baixas 
levaram a melhores respostas. Já para os analitos menos voláteis, como 
bis-2-etilhexilftalato, temperaturas mais elevadas levaram a um aumento 
do sinal analítico.  Desta maneira confirma-se o fato de que a 
temperatura ótima de extração é diferente para os diferentes compostos e 
que uma condição compromisso compromete a eficiência de extração 
para um ou outro analito. 
 
Otimização do tempo e temperatura de extração e quantidade de 
sal para o modo HS-SPME 
 
Nesta etapa uma otimização multivariada, Planejamento fatorial 
fracionado, foi realizada e as variáveis estudadas e suas faixas foram: 
temperatura de extração (10-80 °C), tempo de extração (30-120 min) e 
quantidade de sal (0-9 g). O planejamento dos experimentos pode ser 
visto através da Tabela 10. 
 
Tabela 10. Ensaios realizados, planejamento fatorial fracionado, para extração 
de ftalatos no modo HS-SPME. 
 








1 30 10 0 
2 30 45 9 
3 30 80 4,5 
4 75 10 9 
5 75 45 4,5 
6 75 80 0 
7 120 10 4,5 
8 120 45 0 
9 120 80 9 
 





Figura 24. Superfície resposta (A) massa de sal versus tempo de extração e (B) 
temperatura de extração versus massa de sal, obtidas na extração de ftalatos 
(dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-2-etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipate e 
dibutilftalato) por HS-SPME. 
 
Ao observar a Figura 24, pode-se perceber que as regiões de 
melhores respostas analíticas foram obtidas com um tempo de 80 
minutos e temperatura maior que 60 °C, sendo estes resultados 
utilizados como parâmetros para extração simultânea dos compostos por 
HS-SPME. Por outro lado, a quantidade de sal não afetou 
significativamente as respostas obtidas em toda a faixa analisada. Por 
este motivo, um valor intermediário, entre a não adição (que seria a 
melhor condição para os compostos mais pesados) e a saturação (que 
seria ideal para os compostos mais leves), 6 g de NaCl foi fixado como 
condição ótima. 
A fim de demonstrar o diferente comportamento dos analitos 
frente à temperatura de extração, comparou-se o resultado obtido para o 
composto dietilftalato (composto mais volátil) e o resultado obtido para 
o composto bis-2-etilhexilftalato (composto menos volátil), como pode 
ser visto na Figura 25.  
Através dos gráficos da Figura 25 pode-se observar que os 
analitos se comportam diferentemente com relação à temperatura. O 
composto mais volátil, dietilftalato (Figura 25A), apresentou melhores 
resultados quando submetido a temperaturas mais baixas, em torno de 
10 °C. Já o analito menos volátil, etilhexilftalato (Figura 25B), 
apresentou melhor resultado quando submetido a temperatura mais 
elevada, em torno 80 °C. Ou seja, o uso de uma temperatura 
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compromisso para todos os compostos comprometeria a eficiência de 
extração para um ou outro analito.  
 
 
Figura 25. Superfície resposta de temperatura de extração versus tempo de 
extração para composto (A) dietilftalato (B) bis-2-etilhexilftalato, por HS-
SPME. 
 
Por este motivo, a nova técnica, desenvolvida no trabalho 
anterior, a qual utiliza duas temperaturas e dois modos de extração no 
mesmo procedimento, foi usada para analise simultânea do mix de 
ftalatos, a fim de que na temperatura mais alta no modo DI-SPME 
(80°C) os compostos mais pesados fossem extraídos e na temperatura 
mais baixa em HS-SPME (10°C), os compostos mais leves fossem mais 
facilmente extraídos. 
A fim de otimizar a metodologia para a classe de analitos 
escolhidos (ftalatos), as variáveis foram novamente avaliadas através de 
uma otimização multivariada. 
 
Otimização da porcentagem de tempo headspace, tempo total e 
quantidade de sal para o modo proposto DI-HS-SPME 
 
 O estudo da porcentagem de tempo no headspace, tempo total e 
da quantidade de sal foi realizado através de uma otimização 
multivariada, planejamento fatorial fracionado, conforme demonstrado 
na Tabela 11.  
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Tabela 11. Ensaios realizados, planejamento fatorial fracionado, para extração 
de ftalatos no modo DI-HS-SPME. 
Ensaio Tempo extração 
(min) 
% Tempo  
no modo HS  
Massa sal 
(g) 
1 10 0 0 
2 10 50 9 
3 10 100 4,5 
4 65 0 9 
5 65 50 4,5 
6 65 100 0 
7 120 0 4,5 
8 120 50 0 
9 120 100 9 
 
As temperaturas em cada modo foram selecionadas com base nos 
resultados das otimizações anteriores: temperatura de 80 °C modo DI-
SPME e temperatura de 10 °C modo HS-SPME.  O tempo total foi 
estudado na faixa de 10 a 120 min e quantidade de sal de 0 a 9 g. Os 
resultados podem ser encontrados na Figura 26. 
 
 
Figura 26. Superfície resposta (A) Tempo total versus % tempo no modo 
headspace e (B) massa sal versus % tempo no modo headspace; obtidas na 
extração de ftalatos (dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-2-etilhexilftalato, bis-2-
etilhexiadipate e dibutilftalato) por DI-HS-SPME. 
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Através da Figura 26A, tempo total versus % tempo no modo 
headspace é possível perceber que um tempo de 80 minutos deve ser 
usado como tempo total de extração, a fim de maximizar a quantidade 
dos compostos extraídos. Destes 80 minutos, a fibra deve ficar exposta 
aproximadamente 50% tempo (40 min) no modo direto, seguidos de 
mais 50% do tempo (40 min) no modo headspace.  
Já na Figura 26B, observa-se que a quantidade de sal pode variar 
em toda a faixa estudada sem que haja perda do sinal analítico. 
Considerando todos os compostos, um valor intermediário entre a não 
adição (a melhor condição para os compostos menos voláteis) e a 
saturação (valor ideal para os compostos mais voláteis), foi fixada a 
massa de sal em 6 g de NaCl como condição ótima. 
Como era esperado, enquanto a extração dos compostos mais 
pesados no modo direto a 80 ºC ocorre, os compostos voláteis tendem a 
ser concentrados no headspace da amostra. Quando o tempo de extração 
no modo direto é concluído, a fibra é posicionada no headspace e a 
temperatura da amostra é alterada para 10 ºC, extraindo os compostos 
mais voláteis. Os compostos já retidos pelo recobrimento da fibra, na 
extração direta, não são perdidos durante a extração no headspace, pois 
a amostra é submetida a uma temperatura bem mais baixa do que estava, 
o que dificulta a saída destes compostos do recobrimento da fibra para o 
headspace. 
 
Comparação da metodologia DI-HS-SPME com as metodologias 
convencionais HS-SPME E DI-SPME 
 
A fim de comparar as metodologias o tempo total de extração 
ótimo foi atribuído como 80 min para todas as metodologias. Para o 
modo DI-HS-SPME a fração ótima dos 80 min de extração realizada no 
modo headspace à  10 °C foi de 50 %.  Assim, a condição ótima de 
extração foi: 40 min de extração à 80 °C no modo direto, seguida de 40 
min de extração na temperatura de 10 °C no modo headspace, com 6 g 
de sal.  Para o modo DI-SPME o tempo total de extração foi de 80 min à 
50 °C e 4 g de sal e para o modo HS-SPME foi 80 min à 60 °C e 6 g sal. 






Figura 27. Respostas obtidas através da comparação das metodologias: DI-HS-
SPME, HS-SPME e DI-SPME. Analitos: 1- dietilftalato, 2- dibutilftalato, 3- 
benzilbutilftalato, 4- bis-2-etilhexiadipate e 5- bis-2-etilhexilftalato. 
 
Como se pode perceber, o emprego dos métodos convencionais 
não foi adequado à determinação do mix de ftalatos simultaneamente. Já 
a utilização da nova metodologia DI-HS-SPME mostrou os melhores 
resultados para todos os analitos, pois integra no mesmo processo dois 
modos de extração, conseguindo extrair simultaneamente compostos de 
alta e baixa volatilidade. 
 
 




Após as variáveis otimizadas, os principais parâmetros analíticos 
de mérito foram obtidos utilizando a metodologia proposta DI-HS-
SPME para a determinação de ftalatos (dietilftalato, benzilbutilftalato, 
bis-2-etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipate e dibutilftalato) em matrizes 
aquosas e detecção por GC-MS. Os resultados estão demonstrados na 
Tabela 12. 
Os limites de detecção encontrados foram satisfatórios e ficaram 
na faixa de 0,07 à 0,30 g L
-1
. A precisão do método também foi 
avaliada e os desvios padrão relativos variaram na faixa de 0,8 a 13,5 %.  
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Tabela 12. Principais parâmetros analíticos de mérito para extração de ftalatos 
(dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-2-etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipato e 















Dietilftalato 0,07 0,2-10 0,9943 1,2 6,5 
Dibutilftalato 0,70 2,1-10 0,9990 5,0 13.5 
Benzilbutilftalato 0,30 1,0-10 0,9992 0,8 8,3 
Bis-2-etilhexiadipato 0,70 2,0-10 0,9919 12,4 2,5 
Bis-2-etilhexilftalato 0,30 1,0-10 0,9961      12,3     9,4 
a
 (RSD 1 g L
-1
 n=5) e 
b
 (RSD 10 g L
-1
 n=5)   
 
A metodologia proposta foi utilizada para analisar amostras de 
água do rio Araranguá e do rio Tubarão, bem como amostra de água da 
Rede de Abastecimento da cidade de Florianópolis e água mineral 
envasada. Testes de recuperação foram feitos nas concentrações de 1 e 5 
gL
-1
. As respostas estão dispostas nas tabelas 13 e 14. 
 
 
Tabela 13. Concentrações determinadas nas amostras do Rio Araranguá e Rio 
Tubarão e recuperações das concentrações adicionadas de 1 e 5 g L-1 de 
ftalatos (dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-2-etilhexilftalato, bis-2-
etilhexiadipate e dibutilftalato) por DI-HS-SPME-GC-MS. 






























1 ND 103 112 DE 96 101 
2 ND 80 78 ND 79 85 
3 ND 73 85 ND 81 83 
4 DE 78 80 ND 76 61 
5 ND 64 79 ND 68 80 
*1- (1 g L
-1
) e 2*- (5 g L
-1
); ND (não detectado), DE (detectado); *Analitos: 





Tabela 14. Concentrações determinadas nas amostras da rede de abastecimento 
de Florianópolis e água mineral envasada e recuperações das concentrações 
adicionadas de 1 e 5 g L-1 de ftalatos (dietilftalato, benzilbutilftalato, bis-2-
etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipate e dibutilftalato) por DI-HS-SPME-GC-MS. 






























1 ND 63 124 ND 75 106 
2 ND 94 96 ND 74 96 
3 ND 110 77 ND 89 109 
4 ND 111 89 ND 96 101 
5 ND 77 81 ND 72 78 
*1- (1 g L
-1
) e 2*- (5 g L
-1
); ND (não detectado), DE (detectado); *Analitos: 




Como pode ser visto através da tabela não foram encontradas 
concentrações dos analitos acima do limite de quantificação da técnica, e 
excelentes recuperações foram obtidas para o conjunto de compostos, 
demonstrando que a metodologia proposta serve para analisar outros 




5.4 CONCLUSÃO  
 
 
A metodologia proposta no trabalho anterior, baseada no uso de 
dois modos e duas temperaturas de extração no mesmo procedimento, 
foi utilizada com sucesso para determinação de ftalatos (dietilftalato, 
benzilbutilftalato, bis-2-etilhexilftalato, bis-2-etilhexiadipate e 
dibutilftalato) em matrizes aquosas. Os resultados obtidos demonstraram 
que ao utilizar a nova metodologia os compostos foram extraídos com 
maior eficiência do que quando se utilizou a metodologia convencional, 
a qual utiliza apenas uma temperatura de extração durante todo o 
procedimento. 
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Portanto, a DI-HS-SPME demonstrou ser uma alternativa 
bastante promissora para determinação de compostos com volatilidades 
distintas, podendo, possivelmente, ser utilizada para determinação 






































6 CAPITULO 3 
 
 
Determinação dos compostos voláteis do mel através de uma 
nova estratégia de otimização combinando diferentes temperaturas de 
extração em um único  




Este estudo propõe uma nova estratégia de otimização para a 
extração dos compostos voláteis do mel utilizando a técnica de 
microextração em fase sólida no modo headspace e detecção por 
cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas. As 
variáveis tempo de extração (10-80 min), temperatura (0-60 °C), volume 
de água (0,5-5 mL) e porcentagem de sal (0-100 %) foram otimizadas 
através de uma otimização multivariada. A fibra escolhida neste estudo 
foi a CAR/DVB/PDMS. As respostas obtidas foram divididas em três 
grupos diferentes baseados na polaridade/volatilidade dos compostos 
que estão presentes na matriz do mel. Tendo em vista as diferentes 
condições obtidas de tempo e temperatura de extração para cada grupo, 
uma nova metodologia baseada no uso de três temperaturas de extração 
no mesmo procedimento foi proposta. As condições ótimas foram 
obtidas pela extração durante 36 min a temperatura da amostra de 60 °C, 
18 min em 40 °C seguido por mais 6 min a 0 °C. O método proposto foi 
comparado com o método convencional otimizado com base em uma 
única temperatura de extração (60 min de extração a 60 °C). Uma 
segunda comparação, utilizando duas temperaturas de extração (30 min 
a 60 °C seguido de 30 min a 0°C) foi feita a fim de avaliar se o uso de 
apenas duas temperaturas diferentes seriam suficiente para se obter as 
mesmas respostas  encontradas no uso de três temperaturas.  




 Um cromatógrafo a gás GCMS-QP2010 Plus da Shimadzu 
(Kyoto, Japão), equipado com coluna Rtx-5MS (30 m x 0,25 mm d.i. x 
0,25 µm f.e.) da Restek (Benner Circle, Bellefonte, PA, EUA) foi usado 
durante o estudo. Hélio ultrapuro a 1 mL min
-1
  foi usado como gás 
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carreador. A programação do forno da coluna foi: 40 ºC (10 min), 5 ºC 
min
-1
 até 300 ºC (20 min). A temperatura do injetor foi ajustada em 
260ºC.  O tempo de dessorção dos analitos da fibra de SPME foi fixado 
em 10 minutos.  A injeção foi realizada no modo splitless por 2 minutos. 
Após este tempo a taxa split foi fixada em 1:20. Dois banhos de água 
(Microquímica, Florianópolis, Brazil) foram utilizados para controlar as 
diferentes temperaturas da amostra. Fibra de CAR/PDMS/DVB foi 




Todos os experimentos de otimização foram realizados com a 
fibra comercial CAR/DVB/PDMS, expondo a fibra ao headspace da 
amostra, em frascos de 15 mL para SPME com 0,5 g de mel (obtido 
comercialmente), agitação magnética constante, com adição de água e 
NaCl. 
 
Otimização do tempo e temperatura de extração, porcentagem de 
sal e volume de água 
 
Nesta etapa foi realizado um planejamento composto central 
fracionado e as variáveis e suas faixas estudadas foram: temperatura de 
extração (0-60 °C), tempo de extração (10-80 min), porcentagem de sal 
(0-100 %) e volume de água (0,5 a 5 mL). O cromatograma obtido foi 
dividido em três regiões (3 grupos). Com base nos resultados de 
temperatura ótima obtida para cada grupo, escolheram-se como 
temperaturas ótimas 0 °C, 40 °C e 60 °C. 
 
Otimização da porcentagem de tempo em cada temperatura 
 
O processo de extração iniciou com o frasco no banho com 
temperatura superior (60 °C), permanecendo por um tempo de acordo 
com o planejamento, em seguida o frasco foi retirado e transferido para 
o banho na temperatura intermediária (40 °C), no qual permaneceu pelo 
tempo planejado e por fim o frasco foi transferido para um banho de 
gelo (0 °C) e lá permaneceu até que o tempo de 60 minutos fosse 
alcançado. As variáveis fixadas nesta etapa foram: 60 minutos de tempo 
total e 2 mL de solução NaCl saturada. A Figura 28 mostra como foram 
realizados os experimentos. 
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Figura 28. Esquema da extração dos compostos voláteis do mel através da 
metodologia HS-SPME com três temperaturas diferentes no mesmo 
procedimento. 
Comparação das metodologias com uma, duas e três 
temperaturas de extração no mesmo procedimento  
 
A comparação das metodologias com uma, duas ou três 
temperaturas foi realizada através de 3 ensaios : 1) 60 min a 60 ºC;   2) 
30 min a 60 ºC e 30 min a 0 ºC; 3) 36 min a 60 ºC seguido de 18 min a 
40 ºC e por fim 6 min a 0 ºC.  Nesta etapa fixou-se 2 mL de solução 
NaCl saturada e tempo total de 60 minutos. 
 
6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Na primeira parte deste estudo foi feita uma otimização da 
metodologia HS-SPME para análise dos compostos voláteis do mel 
utilizando apenas uma temperatura durante todo o procedimento de 
extração. As variáveis estudadas foram: tempo e temperatura de 
extração, porcentagem de sal e volume de água. Na etapa posterior, 
utilizando a metodologia proposta, foram utilizadas três temperaturas 
diferentes no mesmo processo de extração e avaliou-se a porcentagem 
de tempo que a fibra deveria ficar exposta em cada uma delas. Por fim 
comparou-se o uso de uma, duas e três temperaturas de extração no 
mesmo procedimento, a fim de definir qual metodologia seria melhor 
para análise dos compostos voláteis do mel por HS-SPME e detecção 
por GC-MS. 
Otimização do tempo de extração, temperatura, porcentagem de 
sal e volume de água 
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   O estudo da temperatura da amostra, do tempo de extração, da 
quantidade de sal e volume de água é de grande importância devido ao 
fato de que esses parâmetros podem influenciar na difusão dos analitos 
através do recobrimento da fibra. Por este motivo uma otimização 
multivariada, composto central fracionado, foi realizada a fim de avaliar 
as variáveis e suas interações, sendo selecionadas para este estudo: 
temperatura de extração (0-60°C), tempo de extração (10-80 min), 
porcentagem de sal (0-100%) e volume de água (0,5 a 5 mL). A fibra 
comercial de CAR/DVB/PDMS foi escolhida para este estudo devido ao 
fato de ser bastante porosa e ter grande afinidade por analitos voláteis, 
como é o caso dos analitos presentes na matriz do mel.  O planejamento 
dos experimentos pode ser visto na Tabela 15. 
 
Tabela 15. Ensaios realizados, composto central fracionado, para extração dos 
compostos voláteis do mel utilizando a HS-SPME com três temperaturas 
diferentes no mesmo procedimento. 
Ensaio Tempo de 





Volume de água 
(mL) 
% sal  
1 27,5 45 1,6 75 
2 62,5 15 1,6 75 
3 45 30 2,8 100 
4 27,5 45 3,9 75 
5 45 30 0,5 50 
6 45 30 2,8 50 
7 45 60 2,8 50 
8 45 30 5,0 50 
9 62,5 45 1,6 25 
10 27,5 15 1,6 25 
11 45 30 2,8 50 
12 10 30 2,8 50 
     13 62,5 15 3,9 75 
    14 27,5 15 3,9 25 
     15 80 30 2,8 50 
     16 62,5 45 3,9 25 
     17 45 30 2,8 0 
    18 45 0 2,8 50 
 
A partir dos resultados obtidos as superfícies respostas foram 
geradas. Pode-se observar através da Figura 29A, porcentagem de sal 
versus tempo, que 60 minutos de extração é suficiente para que o 
equilíbrio seja atingido e que uma porcentagem de sal maior que 80b% 
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deve ser utilizada. Como a extração é feita no headspace e a quantidade 
extraída depende do equilíbrio do analito entre amostra/headspace/fibra, 
o uso de uma quantidade maior de sal favorece a saída do analito para o 
headspace. Portanto a solução saturada de sal foi escolhida como melhor 
condição. Já a quantidade de água, como pode ser visto na Figura 29B, 
foi fixada em 2 mL para o  tempo de 60 minutos, que foi escolhido 
como ótimo.  
 
 
Figura 29.  Superfície resposta de (A) tempo de extração versus % Sal (B) 
tempo de extração versus volume de água, para determinação dos compostos 
voláteis do mel por HS-SPME e detecção por GC-MS. 
 
A partir da Figura 30 é possível observar que para o grupo 1 
temperaturas mais baixas (em torno de 0 °C) levam a melhores respostas 
quando comparadas a temperaturas mais altas (em torno de 60 °C). Já 
para os analitos do grupo 2 temperaturas medianas (em torno de 40 °C) 
apresentam melhores resultados e por  fim, para o grupo 3, onde os 
compostos são menos voláteis, temperaturas mais elevadas (em torno de 




Figura 30. Superfície resposta de tempo de extração versus temperatura de 
extração (A) grupo 1 (compostos mais voláteis) (B) grupo 2 (compostos 
volatilidade intermediária) e (C) grupo 3 (compostos menos voláteis), obtida na 
determinação dos compostos voláteis do mel por HS-SPME e detecção por GC-
MS.  
 
Através deste estudo foi possível observar que as condições 
ótimas de temperatura de extração são bastante diferentes para cada 
grupo de compostos e que ao se utilizar uma única temperatura, 
compromisso, poderia comprometer a eficiência de extração. Com base 
nestes resultados, percebeu-se a necessidade do uso de mais de uma 
temperatura no mesmo procedimento de extração, a fim de que todos os 
analitos fossem extraídos com a maior eficiência possível, sem que um 
ou outro composto fosse prejudicado. 
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Com o objetivo de contornar os problemas relacionados às 
diferenças de temperatura de extração ótima para cada grupo de analitos, 
avaliou-se a possibilidade do uso de três temperaturas no mesmo 
procedimento de extração, onde na temperatura mais alta os compostos 
menos voláteis seriam extraídos preferencialmente, na temperatura 
intermediária os compostos de média volatilidade e, na temperatura mais 
baixa, os mais voláteis.  
 
Otimização da variável porcentagem de tempo na nova 
metodologia proposta utilizando três temperaturas de extração no 
mesmo procedimento 
 
As temperaturas alta, média e baixa foram selecionadas com base 
nos resultados da Figura 25: temperatura alta 60 °C, temperatura média 
40 °C e temperatura baixa de 0 °C.  Este estudo foi realizado variando-
se a porcentagem de tempo que a fibra ficaria exposta em cada uma das 
temperaturas, conforme Tabela 16.  
 
Tabela 16. Planejamento da porcentagem de tempo da amostra em cada uma 
das três temperaturas, para extração dos compostos voláteis do mel por HS-
SPME.  
Ensaio % Tempo extração 
à 60 °C 
% Tempo extração 
à 40 °C 
% Tempo extração 
à 0 °C 
1 50 0 50 
2 50 50 0 
3 0 50 50 
4 33 33 33 
5 33 33 33 
6 33 33 33 
7 34 50 16 
8 60 30 10 
9 100 0 0 
 
A partir dos resultados obtidos, gerou-se a superfície triangular, 
Figura 31. Como pode ser visto, os melhores resultados foram obtidos 
com 10 % do tempo (6 minutos) a 0 °C, 30 % do tempo (18 minutos) a 




Figura 31. Superfície resposta triangular % de tempo em cada temperatura para 
determinação dos compostos voláteis do mel por HS-SPME e detecção por GC-
MS. 
A maior porcentagem de tempo requerida foi na temperatura de 
60 °C, provavelmente devido ao fato de que nesta temperatura ocorra a 
extração dos compostos menos voláteis (menos voláteis), os quais 
demoram mais tempo para atingir o equilíbrio analito/headspace/fibra, 
do que quando comparado aos mais voláteis, os quais precisaram de 
apenas 6 minutos a 0 °C. 
 
Comparação das metodologias com uma, duas e três 
temperaturas de extração no mesmo procedimento 
 
De maneira a comparar a nova metodologia usando três 
temperaturas com a metodologia de duas temperaturas e a metodologia 
convencional, uma amostra de mel foi submetida aos três 
procedimentos: 1) 60 min a 60 ºC (método convencional com uma única 
temperatura da amostra), 2) 30 min a 60 ºC e 30 min a 0 ºC (método 
com duas temperaturas da amostra) e o método proposto nesse trabalho, 
que compreende 36 min de extração a 60 ºC seguido de 18 min de 
extração a 40 ºC e por fim 6 min de extração a 0 ºC. Os resultados 
podem ser vistos através da Figura 32, e os cromatogramas obtidos 
através da Figura 33. 
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Figura 32. Comparação entre o método proposto com três temperaturas, 
método com duas temperaturas e o método convencional com apenas uma 
temperatura para extração dos compostos voláteis do mel por HS-SPME e 
detecção por GC-MS. (G1- compostos mais voláteis, G2 compostos volatilidade 
intermediária e G3- compostos pouco voláteis). 
Figura 33. Cromatogramas obtidos através da comparação do método com três 
temperaturas, método com duas temperaturas e o método convencional com 
apenas uma temperatura para extração dos compostos voláteis do mel por HS-
SPME e detecção por GC-MS. 
Como pode ser observado na Figura 32, para o método 
convencional, onde apenas uma temperatura de extração é utilizada em 
todo o experimento, ocorre um favorecimento na extração dos 
compostos de média e alta volatilidade, ficando os compostos mais 
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voláteis prejudicados. Já no método que utiliza duas temperaturas de 
extração no mesmo procedimento, ocorre um favorecimento dos 
compostos mais voláteis, que serão extraídos a 0 ºC e dos compostos 
mais pesados que serão extraídos a 60 ºC.  Já no método proposto, que 
utiliza três temperaturas no mesmo procedimento de extração, ocorre a 
extração de todos os grupos de analitos com uma maior eficiência. No 
período em que a extração é realizada em temperaturas mais altas (60 e 
40 ºC), os compostos mais pesados e os semi-voláteis são 
preferencialmente extraídos, enquanto o headspace da amostra é 
enriquecido pelos mais voláteis. Por fim, quando a temperatura da 
amostra é diminuída (0 °C), cria-se uma condição favorável para 
extração dos compostos mais voláteis.  
 
6.4 CONCLUSÃO  
 
 A nova abordagem, proposta neste trabalho, para análise dos 
compostos voláteis do mel mostrou-se uma alternativa bastante 
interessante em relação ao procedimento convencional (com uma 
temperatura de extração) e até mesmo ao procedimento que utiliza duas 
temperaturas de extração no mesmo procedimento, pois ao se utilizar 
três temperaturas diferentes, houve o favorecimento de todos os grupos 
de compostos, de baixa, media e alta volatilidade, impedindo que as 
respostas obtidas para qualquer uma das classes fosse prejudicada pela 


















7 CAPITULO 4 
 
 
Determinação dos compostos voláteis da pimenta vermelha através da 
nova estratégia de otimização combinando diferentes temperaturas de 





Este estudo propõe o uso da nova estratégia de otimização 
utilizando três temperaturas diferentes no mesmo procedimento para a 
extração dos compostos voláteis da pimenta vermelha utilizando a 
técnica de microextração em fase sólida no modo headspace e detecção 
por cromatografia gasosa com detecção por espectrometria de massas. 
As variáveis tempo de extração (10-60 min) e temperatura (0-60 °C) 
foram otimizadas através do planejamento fatorial fracionado. Foram 
utilizados em todos os experimentos 2 mL de uma solução saturada de 
NaCl e a fibra de CAR/DVB/PDMS foi escolhida como fase extratora. 
As respostas obtidas foram divididas em três grupos diferentes baseados 
na polaridade/volatilidade dos compostos que estão presentes na matriz 
da pimenta vermelha. Tendo em vista as diferentes condições obtidas de 
tempo e temperatura de extração para cada grupo, a nova metodologia 
baseada no uso de três temperaturas de extração no mesmo 
procedimento foi utilizada. As condições ótimas foram: 6 min a 10 
o
C, 
18 min a 30 
o
C e 36 min a 60 
o
C. O método proposto foi comparado com 
o método convencional otimizado com base em uma única temperatura 
de extração (60 min de extração a 60 ° C). Uma segunda comparação, 
utilizando duas temperaturas de extração (30 min a 60°C seguido de 30 
min a 10 °C) foi feita a fim de avaliar se o uso de apenas duas 
temperaturas diferentes seriam suficiente para obterá obtenção das 
mesmas respostas  encontradas no uso de três temperaturas.  
 




 Um cromatógrafo a gás GCMS-QP2010 Plus da Shimadzu 
(Kyoto, Japão), equipado com coluna Rtx-5MS (30 m x 0,25 mm d.i. x 
0,25 m f.e.) da Restek (Benner Circle, Bellefonte, PA, EUA) foi usado 
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durante o estudo. Hélio ultrapuro a 1 mL min-1  foi usado como gás 
carreador. A programação do forno da coluna foi: 40 ºC (6 min), 4 ºC 
min-1 até 230 ºC (6 min). A temperatura do injetor foi ajustada em 
260ºC.  O tempo de dessorção dos analitos da fibra de SPME foi fixado 
em 10 minutos.  A injeção foi realizada no modo splitless por 2 minutos. 
Após este tempo a taxa split foi fixada em 1:20. Dois banhos de água 
(Microquímica, Florianópolis, Brazil) foram utilizados para controlar as 
diferentes temperaturas da amostra. Fibra de CAR/PDMS/DVB foi 




Todos os experimentos de otimização foram realizados com a 
fibra comercial CAR/DVB/PDMS, expondo a fibra ao headspace da 
amostra, em frascos de 15 mL para SPME com 0,3 g de pimenta 
vermelha (obtida comercialmente), 2 mL de solução saturada de NaCl e 
agitação magnética constante. 
 
Otimização do tempo e temperatura de extração 
 
Nesta etapa foi realizado um planejamento fatorial fracionado e as 
variáveis e suas faixas estudadas foram: temperatura de extração (0-60 
°C) e tempo de extração (10-60 min). O cromatograma obtido foi 
dividido em três regiões (3 grupos), e com base nos resultados de 
temperatura ótima obtida para cada grupo, escolheram-se como 
temperaturas ótimas 10 °C, 30 °C e 60 °C. 
 
Otimização da porcentagem de tempo  
 
O processo de extração iniciou com o frasco no banho com 
temperatura superior (60 °C), permanecendo por um tempo de acordo 
com o planejamento, em seguida o frasco foi retirado e transferido para 
o banho na temperatura intermediária (30 °C), no qual permaneceu pelo 
tempo planejado e por fim o frasco foi transferido para um banho a 10 
°C e lá permaneceu até que o tempo de 60 minutos fosse alcançado, 
conforme procedimento mostrado na Figura 34.  
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Figura 34. Esquema da extração dos compostos voláteis da pimenta através do 
HS-SPME com três temperaturas diferentes no mesmo procedimento. 
Comparação das metodologias com uma, duas e três 
temperaturas de extração no mesmo procedimento  
 
A comparação das metodologias com uma, duas ou três 
temperaturas foi realizada através de 3 ensaios : 1) 60 min a 60 ºC;   2) 
30 min a 60 ºC e 30 min a 10 ºC;  3) 36 min a 60 ºC seguido de 18 min a 
30 ºC e por fim 6 min a 10 ºC.   
 
7.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A intenção deste estudo foi avaliar se a metodologia proposta no 
trabalho anterior funcionaria para análise de compostos voláteis de uma 
matriz diferente do mel. A matriz escolhida foi a pimenta vermelha. 
Primeiramente uma otimização envolvendo o método 
convencional (apenas uma temperatura) foi realizada e as variáveis 
estudadas foram: tempo e temperatura de extração. Na etapa seguinte, 
foi realizada uma otimização utilizando três temperaturas diferentes no 
mesmo processo de extração, avaliando-se a porcentagem de tempo que 
a fibra deveria ficar exposta em cada uma delas. Por fim foi feita uma 
comparação das metodologias uma, duas e três temperaturas de extração 
no mesmo procedimento. 
 
Otimização do tempo e temperatura de extração  
 
Uma otimização multivariada, Matriz Doehlert, foi realizada para 
o estudo das variáveis e suas interações sendo avaliadas: temperatura de 
extração (0-60 °C) e tempo de extração (10-60 min). O planejamento 
dos experimentos pode ser visto na Tabela 17. 
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Tabela 17. Ensaios realizados, matriz Doehlert, para extração dos compostos 
voláteis da pimenta vermelha utilizando a HS-SPME com três temperaturas 
diferentes no mesmo procedimento.  
Ensaio Tempo de extração 
(min)  




1 35 0 
2 10 15 
3 60 15 
4 35 30 
5 10 45 
6 60 45 
7 35 60 
8 35 30 
9 60 0 
 
A partir dos resultados obtidos gerou-se a superfície resposta 
tempo de extração versus temperatura de extração, conforme pode ser 
visto na Figura 35.  
Pode-se observar que um tempo de 60 minutos e temperatura de 
60 ºC devem ser selecionados como tempo e temperatura compromisso 
para análise simultânea dos compostos voláteis presentes na pimenta.  
Contudo, no intuito de demonstrar o diferente comportamento dos 
analitos frente à temperatura de extração, os resultados obtidos foram 
divididos em três grupos distintos: o primeiro contendo os compostos 
mais leves (Figura 36A), o segundo contendo os compostos 
intermediários (Figura 36B) e o último grupo contendo os compostos 
mais pesados (Figura 36C).   
Através da Figura 36 é possível observar que para o grupo 1 os 
melhores resultados foram obtidos utilizando-se temperaturas mais 
baixas (em torno de 10 °C). Já para os analitos do grupo 2 temperaturas 
medianas (em torno de 30 °C) apresentam melhores resultados. Por fim, 
os compostos menos voláteis apresentaram os melhores resultados 




Figura 35.Superfície resposta de tempo de extração versus temperatura de 
extração, para determinação simultânea dos compostos voláteis da pimenta por 
HS-SPME e detecção por GC-MS 
 
Figura 36. Superfície resposta de tempo de extração versus temperatura de 
extração (A) grupo 1 (compostos mais voláteis) (B) grupo 2 (compostos 
volatilidade intermediária) e (C) grupo 3 (compostos menos voláteis), obtida na 
determinação dos  compostos voláteis da pimenta vermelha HS-SPME e 
detecção por GC-MS.  
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Percebeu-se então que a temperatura de extração realmente foi 
bastante diferente para cada um dos grupos e que ao se utilizar uma 
única temperatura compromisso comprometeria a eficiência de extração 
para um ou outro grupo de analitos. Por este motivo, a metodologia de 
HS-SPME com três temperaturas diferentes no mesmo procedimento de 
extração, foi selecionada a fim de contornar este problema.  
 
Otimização da variável porcentagem de tempo em cada uma das 
três temperaturas escolhidas 
 
As temperaturas alta, média e baixa foram selecionadas com base 
nos resultados da Figura 36: temperatura alta 60 °C, temperatura média 
30 °C e temperatura baixa de 10 °C. Este estudo foi realizado variando-
se a porcentagem de tempo que a fibra ficaria exposta em cada uma das 
temperaturas, conforme Tabela 18.  
 
Tabela 18.  Planejamento da porcentagem de tempo da amostra em cada uma 
das três temperaturas, para extração dos compostos voláteis da pimenta 
vermelha por HS-SPME.  
Ensaio % Tempo extração  
à 60 °C 
% Tempo extração  
à 30 °C  
% Tempo extração  
à 10 °C 
1 0 0 60 
2 0 60 0 
3 60 0 0 
4 0                30 30 
5 30 0 30 
6 30 30 0 
7 20 20 16 
8 20 20 20 
9 36 18 6 
 




Figura 37. Superfície resposta triangular % de tempo em cada temperatura para 
determinação dos compostos voláteis da pimenta vermelha por HS-SPME e 
detecção por GC-MS. 
Como pode ser visto na Figura 37, os melhores resultados foram 
obtidos com 10 % do tempo (6 minutos) a 10 °C, 30 % do tempo (18 
minutos) a 30 °C e 60 % do tempo (36 minutos) a 60 °C.  Novamente, a 
maior porcentagem de tempo requerida foi na temperatura de 60 °C, 
provavelmente devido ao fato de que nesta temperatura ocorra a 
extração dos compostos menos voláteis, os quais demoram mais tempo 
para atingir o equilíbrio analito/headspace/fibra, do que quando 
comparado aos mais voláteis, os quais precisaram de apenas 6 minutos a 
10 °C. 
 
Comparação das metodologias com uma, duas e três 
temperaturas de extração no mesmo procedimento 
 
De maneira a comparar a nova metodologia usando três 
temperaturas com a metodologia de duas temperaturas e a metodologia 
convencional, uma amostra de pimenta vermelha foi submetida aos três 
procedimentos: 1) 60 min a 60 ºC (método convencional com uma única 
temperatura da amostra), 2) 30 min a 60 ºC e 30 min a 10 ºC (método 
com duas temperaturas da amostra) e o método proposto nesse trabalho, 
que compreende 36 min de extração a 60 ºC seguido de 18 min de 
extração a 30 ºC e por fim 6 min de extração a 10 ºC. Os resultados 
podem ser vistos através da Figura 38 e os cromatogramas obtidos 
através da Figura 39. 
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Figura 38. Comparação entre o método proposto com três temperaturas, 
método com duas temperaturas e o método convencional com apenas uma 
temperatura para extração dos compostos voláteis da pimenta vermelha por HS-
SPME e detecção por GC-MS. (G1- compostos mais voláteis, G2 compostos 
volatilidade intermediária e G3- compostos pouco voláteis). 
Figura 39. Cromatogramas obtidos através da comparação do método com três 
temperaturas, método com duas temperaturas e o método convencional com 
apenas uma temperatura para extração dos compostos voláteis da pimenta 
vermelha por HS-SPME e detecção por GC-MS. 
A partir da Figura 38 pode-se perceber que a metodologia que 
utiliza 3 temperaturas diferentes no mesmo procedimento de extração 
obteve melhores resultados do que as outras metodologias, uma vez que 
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ela favorece todos os grupos de analitos (baixa, media e alta 
volatilidade) não deixando que nenhum grupo fosse prejudicado pelo 






 A técnica de HS-SPME utilizando três temperaturas diferentes 
no mesmo procedimento de extração foi utilizada com sucesso para 
análise dos compostos voláteis da pimenta vermelha, demonstrando ser 
uma alternativa bastante promissora para determinação de diferentes 





































































8 CONCLUSÕES FINAIS 
 
 Com o método desenvolvido, utilizando dois modos e duas 
temperaturas de extração no mesmo procedimento, foi possível observar 
como a temperatura afeta de maneira antagônica a termodinâmica e 
cinética de extração. Termodinamicamente, há uma melhora na 
quantidade de analito extraída pela fibra com a diminuição da 
temperatura da amostra, porém a cinética de extração fica prejudicada 
em temperaturas baixas. O modo de exposição do recobrimento da fibra 
também é uma variável que afeta a extração, uma vez que a fibra 
exposta diretamente na amostra favorece a extração dos analitos de 
massa molar maior (menos voláteis), enquanto que os analitos mais 
voláteis são extraídos preferencialmente no headspace da amostra. 
Portanto, o método proposto nesse trabalho mostrou-se interessante e 
eficiente, pois proporciona que analitos de diferentes volatilidades 
possam ser eficientemente extraídos em um único procedimento de 
extração, sem que um ou outro grupo de analitos seja favorecido.  
O outro método proposto para extração dos compostos voláteis de 
matrizes alimentícias, o qual utiliza três temperaturas de extração no 
mesmo procedimento, foi de grande importância, pois permitiu extrair, 
de maneira mais eficiente, compostos de diferentes volatilidades de 
matrizes complexas como o mel e a pimenta vermelha. Pôde-se observar 
que ao utilizar uma temperatura compromisso, uma classe ou outra de 
analitos acabava sendo prejudicada. Porém com o uso de três 
temperaturas no mesmo procedimento de extração, foi possível observar 
que para todos os analitos (baixa, média e alta volatilidade) a extração se 
tornou mais eficiente, demonstrando ser uma técnica simples e 
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